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DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich flr ein Produkt
unseres Sortimentes entschieden haben. Unser
Name steht fiir hochwertige und eingehend
gepriifte Qualitatsprodukte aus den Bereichen
Beauty, Warme, Sanfte Therapie, Blutdruck/

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch, und beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

Diagnose, Gewicht, Massage und Luft.

. BestimmungsgemaBer Gebrauch...........c.cccccuene. 3

1
2. Sicherheitshinweise..... Warnung! )
3. Zum Kennenlernen .. Nichtbeachtung kann zu bleibenden
4. Geratebeschreibung Verletzungen fiihren.
5. Inbetriebnahme ...
6. Bedienung........... Achtung!
7. Reinigung qnd Pflege .. Nichtbeachtung kann zu leichten
8. Was tun bei Problemen? . Verletzungen oder Schaden fiihren.
9. Technische Daten....
10. Entsorgung............. Wichti
- : ichtig!
1. Garantie und Service .... 9 Nichtbeachtung kann zu Sach- oder

Lieferumfang

Ultraschallgerat mit Abdeckung
Ladestation
Netzteil mit Netzkabel

Umweltschaden fiihren.

Querverweis auf einen anderen Absatz.

Creme (15 ml) (Sie kénnen die speziell auf das FCE80 / ,Pureo Sonic* abgestimmte Feuchtigkeitscreme tiber

unseren Kundendienst unter der Bestellnummer 162.944 nachbestellen.)



M\ Warnung

¢ Das Gerat ist nur flr den Einsatz im hauslichen/privaten Umfeld
bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darliber sowie von
Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt wer-
den, wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des sicheren Gebrauchs
des Geréates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen.

¢ Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen.

¢ Reinigungs und Benutzer-Wartung durfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

¢ Wenn die Netzschlussleitung dieses Gerates beschédigt wird, muss
sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer ahnlich
qualifizierten Person ersetzt werden, um Geféhrdung zu vermeiden.

1. BestimmungsgeméaBer Gebrauch

Das Ultraschallgerét ist zur kosmetischen Verwenden Sie das Gerét nur in der beschriebenen
Behandlung der Gesichtshaut vorgesehen. Weise.
Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Das Gerat ist fir den privaten Gebrauch bestimmt.

Gebrauchsanweisung.

2. Sicherheitshinweise

¢ Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung Stromschlag
sorgfaltig! Ein Nichtbeachten der nachfolgenden
Hinweise kann Personen- oder Sachschaden A Warnung!
verursachen.

e Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung aufund ¢ Wie jedes elektrische Gerét ist dieses

machen Sie diese allen Anwendern zugénglich.
¢ Ubergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe
des Geraéts.

Ultraschallgerat vorsichtig und umsichtig zu
gebrauchen, um Gefahren durch elektrische
Schlage zu vermeiden.

e Benutzen Sie das Geréat nur mit dem
mitgelieferten Netzteil und der auf dem
Typenschild notierten Netzspannung.

e Stecken Sie immer nur das Netzteil in die
Steckdose, wenn das Gerat ausgeschaltet ist.



Benutzen Sie das Gerét nie, wenn das Gerat
oder Zubehor sichtbare Schaden aufweisen.
Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn es
heruntergefallen ist, oder wenn Wasser ins
Geréteinnere eingedrungen ist.

Benutzen Sie das Gerat nicht wahrend eines
Gewitters.

Schalten Sie das Gerét im Falle von Defekten
oder Betriebsstérungen sofort aus. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerét,
um das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen.
Halten oder tragen Sie das Geréat niemals am
Netzkabel.

Klemmen Sie das Netzkabel nicht ein.

Halten Sie Abstand zwischen dem Netzkabel
und warmen Oberflachen.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das
Netzteil nicht mit Wasser, Dampf oder anderen
Flissigkeiten in Berlihrung kommen.
Benutzen Sie das Gerét nur in trockenen
Innenrdumen (z.B. nie im Badezimmer, in der
Sauna usw.).

Greifen Sie niemals nach einem Gerét, das

ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort das
Netzteil aus der Steckdose.

Setzen Sie das Gerat keinen StéBen aus und
lassen Sie es nicht fallen.

Bedienung

A Warnung!

Das Gerat ist nur fir den in dieser
Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck
vorgesehen. Der Hersteller kann nicht fir
Schéaden haftbar gemacht werden, die durch
unsachgeméBen oder leichtsinnigen Gebrauch
entstehen.

Schalten Sie das Geréat nach jedem Gebrauch
und vor jeder Reinigung am

Ein/Aus-Schalter aus. Ziehen Sie das Netzteil
aus der Steckdose.

Verlegen Sie das Netzkabel stolpersicher.
Behandeln Sie folgende Bereiche nicht: Auge

Reparatur

A Warnung!

Das Gerat darf nicht gedffnet werden.
Reparaturen an Elektrogeréten durfen nur

von Fachkréften durchgefiihrt werden. Durch
unsachgemaBe Reparaturen kénnen erhebliche
Gefahren fiir den Benutzer entstehen. Wenden
Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice
oder an einen autorisierten Handler.

Wenn das Netzteil oder das Netzkabel

des Gerates beschéadigt ist, muss es

durch den Hersteller oder eine autorisierte
Kundendienststelle ersetzt werden.

Brandgefahr

A Warnung!

Bei nicht bestimmungsgeméaBem Gebrauch bzw.
Missachtung der Gebrauchsanweisung besteht
unter Umsténden Brandgefahr!

Benutzen Sie das Gerat nicht unter einer
Abdeckung, wie z.B. Decke oder Kissen.
Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von
leicht entflammbaren Stoffen.

mit direkter Umgebung und Ohr.

Benutzen Sie das Ultraschallgerat nur auf
vollkommen gesunder und intakter Haut.
Benutzen Sie das Ultraschallgerat nicht, wenn
Sie elektrische oder metallene Implantate
tragen.

A Achtung!

Stellen Sie keine Gegensténde auf dem Gerét
ab.

Schutzen Sie das Gerét vor hohen
Temperaturen.



3. Zum Kennenlernen

Mit dem Beurer FCE80 kdnnen Sie zuhause macht diese durchlassiger und transportiert

eine kosmetische Gesichtsbehandlung selbst dabei verwendete Pflegemittel und Feuchtigkeit
durchfiihren. Was bisher nur im Kosmetikstudio in diese tieferen Bereiche. Der Stoffwechsel
méglich war, ist nun mit dem FCE80 regelméaBig und die Entschlackung werden angeregt. Die
zuhause méglich. Ultraschallbehandlung hat Einfluss auf das

Der Ultraschallkopf erzeugt ungefahr 5 Millionen Lymphsystem. Ihre Zellen regenerieren schneller.
sanfte Schwingungen pro Sekunde. Diese Diese Faktoren kénnen gemeinsam das gesamte
Schwingungen dringen in ihre Haut ein und regen Hautbild verbessern und lassen Sie jinger und
so die verschiedenen Hautschichten an. Die gesunder aussehen.

Bewegung gelangt bis in die tiefen Hautschichten,
4. Geratebeschreibung

1 Transparente Abdeckung
2 Ultraschallkopf

Griine LED,
leuchtet wenn das Gerat in Betrieb ist

4 Ein/Aus-Schalter

Rote LED,
leuchtet wahrend der Akku geladen wird

6 Ladestation
7 Akku-Kontakte

8 Stecker zur Ladestation




5. Inbetriebnahme

Gerat auspacken

A Warnung!
Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht Erstickungsgefahr.

Die Kartonverpackung &ffnen

Das Ultraschallgerat mit transparenter
Abdeckung, die Ladestation, das Kabel mit
Netzteil entnehmen.

> Alle Teile auf Beschadigungen prifen

Aufstellort

A Warnung!

e Lesen Sie, bevor Sie das Gerat in Betrieb
nehmen, die Sicherheitshinweise im Kapitel
Sicherheit.
> Sicherheit Seite 3 bis 4

¢ Verlegen Sie das Netzkabel stolpersicher.

> Den Stecker des Netzkabels in die Ladestation
einstecken

> Die Ladestation auf einer ebenen, waagrechten
Flache aufstellen

> Das Netzteil in eine Steckdose stecken

6. Bedienung

Akku laden

Das Gerét in die Ladestation stellen

Die rote LED leuchtet auf, das bedeutet der
Ladevorgang ist gestartet und der Akku wird
aufgeladen.

Der gesamte Ladevorgang dauert flir das erste
Aufladen oder nach langeren Betriebspausen
circa 3 Stunden. Ladevorgéange bei regelmaBigem
Gebrauch sind nach circa 2 Stunden
abgeschlossen.

Die rote LED erlischt, sobald der Ladevorgang
abgeschlossen ist.

© wichtig!

Fir eine lange Lebensdauer ihres Akkus sollte das
Gerat komplett entladen werden bevor es dann
wieder komplett (Dauer ca. 2 Stunden) aufgeladen
wird.

Funktionsfahigkeit Ultraschall testen

Testen Sie die Funktionsfahigkeit des
Ultraschallkopfes.

> Vorsichtig ein paar Tropfen Wasser auf den
Ultraschallkopf tropfen

> Das Gerat am Ein/Aus-Schalter einschalten
Wenn der Wassertropfen vibriert, ist das Gerat
funktionsféhig.

A Warnung!

e Lesen Sie, bevor Sie das Gerét in Betrieb
nehmen, die Sicherheitshinweise im Kapitel
Sicherheit.
> Sicherheit Seite 3 bis 4

A Achtung!

e Treten Irritationen jeglicher Art auf, dann
brechen Sie die Behandlung sofort ab.

e Verwenden Sie das Ultraschallgerat erstmals
oder haben Sie empfindliche Haut, dann
verkirzen Sie die Behandlungsdauer.




© wichtig!

Reinigen Sie vor der Behandlung stets
grindlich ihr Gesicht.

Verwenden Sie nur Gels und Pflegemittel

auf Wasserbasis. Olhaltige Pflegemittel
unterstiitzen die Wirkung des Ultraschallgerats
nicht.

Testen Sie, ob ihre Haut das verwendete
Pflegemittel/Kontaktgel vertrégt.

Haut-Vertraglichkeitstest

Testen Sie ganz einfach die Vertréglichkeit des
Pflegemittels, damit Sie sicher keine Hautprobleme
bekommen.

>

Eine Stelle innen an der Armbeuge griindlich
mit Seife reinigen, etwas Pflegemittel auf diese
gereinigte Stelle auftragen und das Mittel
einziehen und trocknen lassen.

Risiken und Nebenwirkungen

Zeigt die Haut innerhalb der néchsten

48 Stunden keinerlei Reaktionen, kénnen Sie
das getestete Mittel bedenkenlos verwenden.
Zeigen sich vor Ablauf der 48 Stunden
Hautreaktionen, sollten Sie das getestete Mittel
nicht zur Gesichtsbehandlung verwenden.

A Warnung!

Nicht eingesetzt werden sollte das Gerat

bei Personen mit Herzleiden, aktiven
GefaBerkrankungen, Herzschrittmachern,
Thrombose, Leber- und Nierenerkrankungen,
schwerwiegenden Fettstoffwechselkrankheiten
oder bei Personen, die Medikamente nehmen,
die die Blutgerinnung hemmen.

Die Anwendung wird nicht empfohlen bei
Personen, die medizinische Transplantate
erhalten haben, wahrend Schwangerschaft und
Stillzeit, Menschen mit Metallprothesen und
fortgeschrittenen Erkrankungen.

© Hinweis!

Durch die Ultraschallbehandlung wird die
Durchblutung angeregt und Schlackenstoffe
werden abtransportiert. Dieser Drainageneffekt
kann sich u.U. so auswirken, dass sich die
Haut weniger fest anfuhlt. Dies gilt vor allem
flir Hauttypen mit sehr diinnem Bindegewebe.
Falls dies auftritt, sollte zwischen den
Behandlungen ein Zeitraum von mindestens
einer Woche liegen.

Durch die Anwendung des Pflegekonzentrates
konnen allergische Reaktionen ausgeldst
werden.

Bei Unsicherheit unbedingt vor der Anwendung den Arzt konsultieren.

Empfohlene Behandlungsdauer und Haufigkeit

Wir empfehlen die Gesichtsbehandlung maximal
3-mal pro Woche, je 10 Minuten pro Behandlung.



Mit der Behandlung beginnen

>

Die Behandlungsflache griindlich reinigen

Die transparente Abdeckung vom
Ultraschallkopf abnehmen

Etwas Pflegemittel im Gesicht verteilen

Den Ultraschallkopf bewegen

Die Bewegungen mit dem Ultraschallkopf Gber das
Gesicht sollen in etwa dem natlrlichen Lymphfluss
entsprechen. Folgen Sie einem der empfohlenen
Ablaufe fir die Gesichtsbehandlung.

Setzen Sie den Ultraschallkopf auf Ihrer Haut
auf. Drlicken Sie das Gerét sanft auf, wahrend
Sie Uber das Gesicht gleiten.

Gleiten Sie langsam von der Mitte lhres
Gesichts zu den AuBenseiten und von unten
nach oben.

Auf den Ein/Aus-Schalter driicken und
damit das Gerét einschalten
Die griine LED leuchtet auf.

Heben Sie das Gerat sobald Sie am Ende einer
Bewegung angekommen sind ab und beginnen
Sie wieder am Ausgangspunkt.

Flihren Sie immer einen Zyklus komplett aus.
Bewegen Sie das Gerat nicht hin und her.
Bewegen Sie das Gerat wahrend der
Behandlung standig, bleiben Sie nicht langer
auf einer Position stehen.

Empfohlener Ablauf einer Gesamt-Gesichtsbehandlung

Dauer pro Bewegung ungefahr 5 Sekunden.
Die Bewegung je achtmal wiederholen.

Einen Zyklus komplett durchfiihren, danach
folgt der gesamte Zyklus fiir die andere
Gesichtshalfte.

!
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> Vom Kinn bis unter

das Ohr bewegen Ohr bewegen

> Vom Kinn bis vordas > Vom Mundwinkel

> Von unter der Nase
bis Uiber das Ohr
bewegen

bis Uber das Ohr
bewegen



> Von vor dem > Vom Nasenfllgel

Mundwinkel bis bis zum
zum Nasenfligel Wangenknochen
bewegen bewegen

7. Reinigung und Pflege

> Von der Stirnmitte

mit einem Bogen
zur Seite bewegen

A Warnung!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im
Kapitel Sicherheit.

> Sicherheit Seite 3 bis 4

Schalten Sie das Gerat nach jedem Gebrauch
und vor jeder Reinigung am

Ein/Aus-Schalter aus.

Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
Reinigen Sie niemals die Ladestation bei
eingestecktem Netzteil.

© wichtig!

Reinigen Sie das Gerat nur in der angegebenen
Weise.

Es darf keinesfalls Fliissigkeit in das Gerat oder
die Ladestation eindringen.

Verwenden Sie keine |6sungsmittelhaltigen
Reiniger.

Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion
ausschlieBlich milde Spulmittel oder Essig/
Essigreiniger.

Das Gerat am Ein/Aus-Schalter ausschalten
Das Netzteil aus der Steckdose ziehen

Den Ultraschallkopf mit einem
Papierkosmetiktuch abwischen

Pflegemittelreste sollen damit griindlich entfernt

werden.
Bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch
reinigen

Nach der Reinigung

> Das Netzteil einstecken

> Das Gerat aufladen
> Inbetriebnahme > Akku laden



8. Was tun bei Problemen?

Problem

Ursache

Behebung

Das Gerat reagiert nach
dem Einschalten nicht.

Der Akku ist leer?

> Den Akku des Gerats aufladen
> Inbetriebnahme > Akku laden

Die griine LED blinkt.

Der Akku ist beinahe leer?

> Den Akku des Gerats aufladen
> Inbetriebnahme > Akku laden

Fehler beim Laden
des Akkus. Nachdem
das Gerét auf die Lage
Einheit gestellt wird,
leuchtet die rote LED
nicht.

Das Netzteil ist nicht korrekt eingesteckt?

> Das Netzteil in die Steckdose
stecken

Der Stecker vom Kabel zum Ladegrat ist
nicht korrekt eingesteckt?

Stecker auf der Riickseite der
Ladestation einstecken

v

Das Gerdt ist nicht korrekt auf die
Ladestation gestellt?

> Das Gerat aufnehmen und neu
auf die Ladestation stellen. Die
Ladestation muss gerade stehen
und das Gerat darf nicht kippen.

Die Akku-Kontakte des Gerats und der
Ladestation sind verschmutzt?

> Mit einem fusselfreien Tuch die
Kontakte der Ladestation und
des Gerats reinigen

Das Gerét ist nach 2
Stunden noch nicht
vollsténdig geladen. Die
rote LED leuchtet.

Wird das Gerat zum ersten Mal
verwendet?

Wurde das Gerat Uber ein halbes Jahr
nicht verwendet?

> Ist der Akku besonders stark
entladen, kann das Aufladen
langer als 2 Stunden bendtigen

9. Technische Daten

MaBe (DurchmesserxH)

ca. 7 cm x 17,5 cm mit Ladestation

Netzspannung/-Frequenz

100-240 V/ 50/60 Hz

Akku

NiMH

Akkulaufzeit

ca. 20 Minuten pro Ladung, Lebenszyklus ca. 500 Ladungen

Zeichenerklarung

=

Schutzklasse 2.

Das Gerét ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der

10




10. Entsorgung

Der wiederaufladbare NiMH-Akku ist eine wertvolle
Ressource und muss gesondert entsorgt werden.

Den Akku vor der Entsorgung entnehmen
> Das Gerat am Ein/Aus-Schalter ausschalten
Die griine LED darf nicht leuchten.

Die Schraube am Geréteboden herausdrehen
Den Gerateboden abnehmen

Den Ultraschallkopf mit dem Akkutrager aus
dem Gehéduse ziehen

11. Garantie und Service

Wir leisten 3 Jahre Garantie flir Material- und
Fabrikationsfehler des Produktes.

Dle Garantie gilt nicht:
im Falle von Schéden, die auf unsachgemaBer
Bedienung beruhen,

e fir VerschleiBteile, (z.B. Kalkfilter),

¢ flr Mangel, die dem Kunden bereits beim Kauf
bekannt waren,

* bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewahrleistungen des Kunden
bleiben durch die Garantie unberihrt.

> Den Akkustecker von der Platine abziehen

> Den NiMH-Akku entnehmen und getrennt
entsorgen

Befolgen Sie die 6rtlichen Vorschriften

bei der Entsorgung der Materialien.

Bitte entsorgen Sie das Gerat geméaB

der Elektro- und Elektronik Altgerate
EG-Richtlinie - WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).

Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an die fiir die
Entsorgung zustédndige kommunale Behdrde.

Fir Geltendmachung eines Garantiefalles
innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden
der Nachweis des Kaufes zu fiihren. Die Garantie
ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab
Kaufdatum gegenlber der

Beurer GmbH, Séflinger StraBe 218, 89077 Ulm,
Germany

geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall
das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren
eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstatten.
Weiter gehende Rechte werden dem Kunden (auf
Grund der Garantie) nicht eingeraumt.

1



ENGLISH

Dear customer

Thank you for choosing one of our products. Our Please read these instructions for use carefully and
name stands for high-quality, thoroughly tested observe the information they contain.

products for applications in the areas of beauty,

heat, gentle therapy, blood pressure/diagnosis, With kind regards,

weight, massage and air. Your Beurer team

1. Intended USE......ccveeeeeeeeieeeeeeeeeeeeee s 13 .

2. Safety notes ... 13 Warning!

3. Getting to know the device .. Non-observance can lead to permanent
4. Device description injury.

5. Initial use ....

6. Operation.... .16 Caution!

7. Cleaning and maintenance 19 Non-observance can lead to minor

8. What if there are problems?. .20 injuries or damage.

9. Technical data ... .20

10. Disposal

Important!
Non-observance can lead to material or

environmental damage.
[>  Cross-reference to another section.

Included in delivery

Ultrasound device with cover

Charger

Power supply unit with mains cable

Cream (15ml) (You can reorder the moisturising cream specially designed for use with the FC80 / ,,Pureo Sonic*
from your local retailer using order number 162.944. To do so, please note the service address list supplied.)

12



/M Warning

* The device is only intended for domestic/private use, not for commercial

use.

¢ This device may be used by children over the age of 8 and by people

with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or
knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on
how to use the device safely, and are fully aware of the consequent risks

of use.

¢ Children must not play with the device.
¢ Cleaning and user maintenance must not be performed by children

unless supervised.

¢ |f the mains connection cable of this device is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its customer service department or a
similarly qualified person to avoid any risks.

1.

The ultrasound device is intended for the cosmetic

tr

notes in these instructions for use.

2.

Intended use

Use the device only according to the methods

eatment of facial skin. Please observe the safety specified.

The device is intended for private use.

Safety notes
Please read the instructions for use carefully! Electric shock
Non-observance of the following information
may result in personal injury or material Warning!
damage. A 9
Store these instructions for use in a safe place * As with every electrical device, use this

and make them accessible to all users.
Make sure you include these instructions for use
when handing over the device to third parties. °

13

ultrasound device carefully and cautiously in
order to avoid hazards due to electric shock.
Use device only with the power supply unit
provided and at the mains voltage specified on
the type plate.

Only plug the power supply unit into the socket
when the device is switched off.

Never use the device if it or its accessories are
visibly damaged.




¢ Do not use the device if it has sustained a fall or
if water has penetrated the device interior.

¢ Do not use the device during a storm.

¢ |nthe event of defects or operational faults,
switch off the device immediately. Pull the plug
out of the mains socket.

¢ Do not pull on the mains cable or on the device
to disconnect the plug from the socket.

e Never hold or carry the device by the mains
cable.

¢ Do not clamp or pinch the mains cable.

¢ Keep the mains cable away from hot surfaces.

¢ Ensure that the mains cable and plug do not
come into contact with water, steam or other
liquids.

¢ Only use the device in dry internal rooms (e.g.
never in the bathroom, sauna, etc.).

e Never reach for a device that has been
submerged in water. Unplug the power supply
unit from the socket immediately.

¢ Do not subject the device to any impacts or
drop the device.

Repairs

A Warning!

¢ Do not open the device.

¢ Only specialist personnel may perform repairs
on electrical devices. Improper repairs may
subject users to considerable danger. For
repairs, please contact customer service or an
authorised retailer.

¢ |f the power supply unit or mains cable of the
device is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or an authorised customer service
point.

Risk of fire

A Warning!

There may be a risk of fire if the device is used
improperly or these instructions for use are ignored!

Never use the device underneath a cover, such
as a blanket or pillow.

Never use the device near highly flammable
substances.

Operation

A Warning!

The device is only intended for the purpose
described in these instructions for use. The
manufacturer is not liable for damage resulting
from improper or careless use.

The device must be switched off at the On/
Off switch after every use and before cleaning.
Unplug the power supply unit from the mains
socket.

Ensure that the mains cable does not pose

a trip hazard.

Do not treat the following areas: the eye and its
immediate vicinity, and the ear.

Use the ultrasound device only on healthy and
intact skin.

Do not use the ultrasound device if you have
electrical or metal implants.

A Caution!

Do not place any objects on the device.
Protect the device against high temperatures.



3. Getting to know the device

With the Beurer FCE80 you can perform a cosmetic ~ more permeable and transports any care products

facial treatment yourself at home. What was used and moisture down to these deep areas. This
previously only possible in the cosmetic studio, you  stimulates the metabolism and aids detoxification.
can now do at home on a regular basis using the The ultrasound treatment has an effect upon the
FCES80. lymphatic system. Your cells regenerate more

The ultrasound head generates around 5 million quickly. Taken together, these factors can improve
gentle oscillations per second. These oscillations the overall appearance of your skin, leaving you
penetrate into your skin, thus stimulating the looking younger and healthier.

various layers of skin. The movement reaches
right down to the deep skin layers, makes these

4. Device description

1 Transparent cover
2 Ultrasound head

Green LED,
lights up when the device is in use

4 On/Off switch

5 Red LED,
lights up while the battery is charging
6 Charger

7 Battery contacts

8 Charger plug

15



5.
Unpacking the device

A Warning!
Keep packaging material away from children!
There is a choking hazard.

Initial use

Open the cardboard packaging

Remove the ultrasound device with transparent
cover, the charger and the cable with the power
supply unit

> Check all parts for damage

Installation location

A Warning!

e Before using the device for the first time, read
the safety notes in the Safety chapter.
[> Safety pages 13 to 14

e Ensure that the mains cable does not pose
a trip hazard.

Insert the mains cable plug into the charger
Place the charger on a smooth, level surface
Plug the power supply unit into a mains socket

6. Operation

Charging the battery

Place the device in the charger

The red LED lights up; this means that the charging
process has begun and the battery is being
charged.

The entire charging process takes around 3 hours
for the first charge or whenever the device has
not been used for a relatively long time. When the
device has been in regular use, charging takes
around 2 hours.

The red LED goes out as soon as the charging
process has finished.

(i) Important!

To ensure the long life of your battery, the device
should always be fully discharged before being
fully recharged (takes around 2 hours).

Checking that the ultrasound is

working

Check that the ultrasound head is working.

> Carefully let a few drops of water drip onto the
ultrasound head

> Switch on the device using the On/Off switch
If the drops of water vibrate, the device is working.

A Warning!

e Before using the device for the first time, read
the safety notes in the Safety chapter.
[> Safety pages 13 to 14

A Caution!

¢ If you experience irritations of any kind, stop
treatment immediately.

e When using the ultrasound device for the first
time, or if you have sensitive skin, reduce the
treatment time.
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(i) Important!

¢ (Clean your face thoroughly before treatment.

e Use only water-based gels and skincare
products. Oily skincare products do not
support the function of the ultrasound device.

e Check whether your skin tolerates the skincare
product/contact gel you are using.




Skin compatibility test

Simply test the compatibility of the skincare
product so that you can be sure you will have no
skin problems.

> Clean a patch of skin in the crook of your
arm thoroughly with soap, apply a little of the
skincare product to this cleaned patch of skin
and allow the product to soak in and dry.

Risks and side effects

If the skin shows no reactions within the next 48
hours, you can use the tested product without
hesitation.

If skin reactions appear before the end of the
48-hour period, you should not use the tested
product for facial treatment.

A Warning!

¢ The device should not be used by people with
heart conditions, active vascular diseases,
pacemakers, thrombosis, liver or kidney
diseases, serious lipid metabolic diseases or
by people taking blood thinning medications.

¢ Use is not recommended for people who have
received medical transplants, individuals who
are pregnant or breastfeeding, or people with
metal protheses or terminal diseases.

(i) Important!

The ultrasound treatment stimulates circulation
and flushes out waste products. This cleansing
effect can, in some cases, result in the skin
feeling less firm. This is particularly applicable
for skin types with thin connective tissue. If
this occurs, treatments should be performed at
intervals of at least one week.

The use of the care concentrate may trigger an
allergic reaction.

In case of uncertainty, always consult your doctor before use.

Recommended treatment period and frequency

We recommend facial treatment a maximum of 3
times per week for 10 minutes per treatment.

Beginning the treatment

Thoroughly clean the area to be treated

Remove the transparent cover from the
ultrasound head

> Distribute some skincare product over your face

> Press the On/Off switch to switch the
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device on
The green LED lights up



Moving the ultrasound head

The movements of the ultrasound head over

the face should correspond approximately to

the natural lymphatic flow. Follow one of the

recommended sequences for facial treatment.

¢ Put the ultrasound head on your skin. Press the
device down gently while you let it glide over your
face.

e Guide the device slowly from the centre of your
face outwards and from the bottom of your face
to the top.

Lift the device as soon as you arrive at the end
of a movement and begin again at the starting
point.

Always complete a cycle.

Do not move the device back and forth.

Move the device constantly during treatment;
do not hold it in one position for long periods.

Recommended sequence for full facial treatment

Complete a cycle, then perform the entire cycle
for the other half of the face.

e Duration of each movement approx. 5 seconds.
* Repeat each movement eight times.

> Move from your chin > Move from your chin

to below your ear to in front of your ear

> Move from the > Move from below
corner of your your nose to above
mouth to above your ear
your ear

> Move from in front > Move from your
of the corner of your nostril to your
mouth to your nostril cheekbone
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Move from the
centre of your
forehead to the side
inan arc



i

Cleaning and maintenance

A Warning!

Observe the safety notes in the Safety chapter.
> Safety pages 13 to 14

The device must be switched off at the On/Off
switch after every use and before cleaning.
Unplug the power supply unit from the mains
socket.

Never clean the charger with the power supply
unit plugged in.

Switch the device off using the On/Off switch

Unplug the power supply unit from the mains
socket

Wipe the ultrasound head with a tissue
Skincare product residues should be thoroughly
removed.

> If necessary, clean with a slightly damp cloth

(i) Important!

e (Clean the device using only the methods
specified.

¢ Under no circumstances may liquid enter the
charger.

¢ Do not use any solvent-based cleaning
products.

e Only use a mild flushing agent or vinegar/
vinegar-based cleaner to perform cleaning or
disinfection work.

After cleaning

> Plug in the power supply unit

> Charge the device
I> Initial use > Charging the battery
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8. What if there are problems?

charging. After putting

correctly?

Problem Cause Solution
The device does not Is the battery flat? > Charge the battery
respond after switching > Initial use
on. > Charging the battery
The green LED is Is the battery almost flat? > Charge the battery
flashing. > Initial use
> Charging the battery
Fault during battery Is the power supply unit not plugged in > Plug the power supply unit into

the mains socket

the device on the
charger, the red LED

does not light up.

Is the plug on the mains cable not > Insert the plug into the back of
correctly inserted into the charger? the charger
Is the device not correctly positioned on [> Remove the device and replace it

the charger?

on the charger. The charger must
be standing up straight and the
device may not tip over.

Are the battery contacts of the device and
charger dirty?

v

Using a lint-free cloth, clean
the contacts of the charger and
device

The device is not fully
charged after 2 hours.
The red LED is lit.

Is the device being used for the first time?
Has it been six months or more since the
device was last used?

v

If the battery has been particularly
heavily discharged, charging can
take longer than 2 hours

9. Technical data

Dimensions (diameter x h)

Approx. 7 cm x 17.5 cm with charger

Mains voltage/frequency

100-240 V/50/60 Hz

Battery

NiMH

Battery life

Approx. 20 minutes per charge, life cycle approx. 500 charges

Signs and symbols

=

class 2.

The unit is double-protected and thus corresponds to protection
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10. Disposal

The rechargeable NiMH battery is a valuable
resource and must be disposed of separately.

Removing the battery before disposal

> Switch the device off using the On/Off switch
The green LED must not light up

> Remove the screw on the base of the device

> Remove the base

> Withdraw the ultrasound head with battery
holder from the housing

> Withdraw the battery plug from the circuit board

> Remove the NiMH battery and dispose of it
separately

Observe the local regulations for material
disposal. Please dispose of the device

in accordance with EC Directive - WEEE
(Waste Electrical and Electronic
Equipment).

If you have any queries, please contact the
appropriate local authorities.
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FRANCAIS

Chére cliente, cher client,

Nous vous remercions d‘avoir choisi I'un de

nos produits. Notre société est réputée pour
I‘excellence de ses produits et les controles de
qualité approfondis auxquels ils sont soumis, dans
les domaines suivants : beauté, chaleur, thérapie
douce, diagnostic de pression artérielle, controle

Lisez attentivement ce mode d‘emploi et respectez
les instructions d‘utilisation.

Sincéres salutations,
Votre équipe Beurer

de poids, massage et purification d‘air.

1. Utilisation conforme aux recommandations......23
2. Consignes de SECUNte.........cccoeieieenicnireneenns 23
3. Faire connaissance
4. Description de I'appareil.
5. Mise en service
6
7
8
9
1

. Utilisation
. Nettoyage et entretien
. Que faire en cas de probléme ? ...
. Données techniques...
0. Mise au rebut

Livraison

Appareil & ultrasons avec couvercle
Station de charge
Adaptateur avec cable d’alimentation

@ = b

Avertissement !

Le non respect des instructions peut
engendrer un risque de blessure
irréversible.

Attention !

Le non respect des instructions peut
engendrer un risque de blessure légere
ou de dommage.

Important !

Le non respect des instructions peut
engendrer un risque de dommage
matériel ou environnemental.

Renvoi a un autre paragraphe.

Créme (15ml) (Vous pouvez commander la créme hydratante spécialement adaptée au FC80 / « Pureo Sonic » chez

votre revendeur local avec le numéro de commande 162.944 Veuillez pour ce faire consulter la liste d‘adresses de

service aprés-vente ci-jointe.)



A\ Avertissement

¢ | "appareil ne doit étre utilisé que dans un environnement
domestique/privé et pas dans un cadre professionnel.

¢ Cet appareil peut étre utilisé par les enfants a partir de 8 ans
ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les
personnes ayant peu de connaissances ou d’expérience a la
condition qu’ils soient surveillés ou sachent comment I'utiliser en
toute sécurité et en comprennent les risques.

¢ L es enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil.

¢ | e nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

¢ Si le cable d’alimentation électrique de I'appareil est endommagé, il
doit étre remplacé par le fabricant, son service clients ou toute autre
personne qualifiée afin d’éviter tout danger.

1. Utilisation conforme aux recommandations
L'appareil a ultrasons est congu pour une utilisation ~ Nutilisez I'appareil que conformément aux

cosmeétique sur la peau du visage. Suivez les instructions.
consignes de sécurité de ce mode d’emploi. L'appareil est congu pour une utilisation privée.

2. Consignes de sécurité

¢ Lisez attentivement ce mode d‘emploi ! Choc électrique
Le non-respect des instructions suivantes
est susceptible d‘entrainer des dommages A Avertissement !
corporels ou matériels.

¢ Conservez ce mode d‘emploi et tenez-le a la e Comme tout appareil électrique, cet appareil
disposition de tous les utilisateurs. a ultrasons doit étre utilisé avec précaution

* Sivous transmettez I‘appareil & quelqu‘un, et prudence afin d'éviter les dangers dus aux
remettez-lui également ces instructions. chocs électriques.

¢ Ne |'utilisez qu‘avec I'adaptateur secteur fourni,
et uniquement a la tension indiquée sur la
plaque signalétique.

¢ Ne branchez I‘adaptateur dans la prise que
lorsque I‘appareil est éteint.

e N'utilisez jamais I‘appareil si ce-dernier ou ses
accessoires sont visiblement endommagés.
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N‘utilisez pas |‘appareil s‘il est tombé ou si de
I‘eau s'est infiltrée a Iintérieur.

Nutilisez pas |‘appareil pendant un orage.

En cas de défaut ou de panne, éteignez-le
immédiatement. Déconnectez la fiche de la prise.
Ne tirez pas sur le cable d’alimentation ni sur
I'appareil pour déconnecter la fiche de la prise.
Ne tenez ou ne portez jamais I'appareil par le
céble d’alimentation.

Ne coincez pas le céble.

Gardez une distance entre le cable et les
surfaces chaudes.

Assurez vous que le cable d‘alimentation et
|'adaptateur ne soient pas en contact avec de
I'eau, de la vapeur ou d’autres liquides.

Utilisez I'appareil seulement dans des piéces
intérieures seches (par ex. jamais dans une salle
de bain ou un sauna).

Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé
dans I‘'eau. Débranchez immédiatement
I'adaptateur de la prise.

Evitez de cogner ou de faire tomber I‘appareil.

Réparation

A Avertissement !

L‘appareil ne doit pas étre ouvert.

Seul un spécialiste peut réparer des appareils
électriques. Toute réparation inappropriée
peut engendrer un danger important

pour |‘utilisateur. Pour toute réparation,
adressez-vous au service-client ou a un
revendeur agréé.

Si I'adaptateur ou le cable d‘alimentation de
I‘appareil est endommagsé, il doit étre remplacé
par le fabricant ou un service-client autorisé.

Risque d‘incendie

A Avertissement !

Toute utilisation inappropriée ou non conforme

aux instructions d‘utilisation entraine un risque

d‘incendie !

¢ N'utilisez pas I'appareil dans un endroit couvert,
sous une couverture ou des coussins par
exemple.

e Nutilisez pas I‘appareil & proximité de matieres
inflammables.

Utilisation

A Avertissement !

e |‘appareil est congu pour I‘utilisation décrite
dans ce mode d‘emploi. Le fabricant ne peut
étre tenu pour responsable des dommages
causés par une utilisation inappropriée ou non
conforme.

o Eteignez I'appareil aprés utilisation et avant
chaque nettoyage a I‘aide du bouton marche/
arrét. Débranchez |‘adaptateur de la prise.

e Placez le cable de maniéere a ne pas trébucher
dessus.

e N‘utilisez pas I‘appareil sur les zones suivantes :
I‘ceil et le contour de I‘ceil ainsi que loreille.

o Nutilisez I'appareil a ultrasons que sur une
peau parfaitement saine et intacte.

e Ne vous en servez pas si portez des implants
électriques ou métalliques.

A Attention !

¢ Ne posez aucun objet sur I‘appareil.
¢ Protégez I'appareil des températures élevées.



3. Faire connaissance

Gréace au Beurer FCE80, vous pouvez vous faire un ce qui les rend plus perméables et permet de faire
soin cosmétique du visage chez vous. Ce qui n‘était  pénétrer dans ces zones profondes les produits de
possible jusque la qu‘en institut peut désormais se soin et les produits hydratants que vous appliquez.

faire régulierement a domicile, grace au FCE80. Le métabolisme et I‘élimination des toxines sont
L‘appareil a ultrasons émet environ 5 millions de stimulés. L'utilisation des ultrasons influe sur le
vibrations douces par seconde. Ces vibrations systeme lymphatique. Vos cellules se régénerent

pénétrent dans votre peau et en stimulent ainsi les plus vite. L'association de ces facteur peut
différentes couches. Les mouvements parviennent améliorer I‘aspect de votre peau et vous donner
jusqu‘aux couches les plus profondes de la peau I‘air plus jeune et plus en forme.

4. Description de I'appareil

1 Film transparent

2 Téte a ultrasons
LED verte,
s'allume lorsque I'appareil est en marche

4 Bouton marche/arrét

LED rouge,
s'allume lorsque la batterie est en charge

6 Station de charge
7 Contacts de la batterie

8 Prise de la station de charge
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5. Mise en service

Déballer I‘appareil

A Avertissement !
Eloignez les enfants du matériel d’emballage ! lls
pourraient s'étouffer.

Ouvrir I'emballage en carton

Retirer I'appareil a ultrasons et son emballage
transparent, la station de charge ainsi que le
cable et I'adaptateur.

Veérifier qu‘aucun des éléments ne soit
endommageé.

Emplacement de montage

A Avertissement !

e Avant d'allumer l'appareil, lisez les consignes
de sécurité au chapitre Sécurité.

D> Sécurité pages 23 & 24

Placez le cable de maniére a ne pas trébucher
dessus.

Brancher la prise du cable d‘alimentation dans
la station de charge

Poser la station de charge sur une surface plane
Brancher I‘adaptateur dans une prise

6. Utilisation

Charger la batterie

Poser I‘appareil dans la station de charge

La LED rouge s‘allume, ce qui signifie que la charge
de la batterie a commencé.

Lors d‘une premiere charge ou aprés une longue
période de non-utilisation, la durée de charge est
d’environ 3 heures. En cas d‘utilisation réguliére,
elle est d‘environ 2 heures.

La LED rouge s‘éteint dés que la charge est
terminée.

(i) Important!

Pour assurer une longue durée de vie aux
batteries, I'appareil doit étre completement
déchargé puis complétement rechargé (environ
2 heures).

Tester le fonctionnement des
ultrasons

Testez le fonctionnement de la téte a ultrasons.
> Déposer avec précaution quelques gouttes
d‘eau sur la téte a ultrasons

Allumer I‘appareil grace au bouton marche/
arrét.

Si la goutte d‘eau vibre, I'appareil est en état de
marche.

A Avertissement !

e Avant d'allumer I'appareil, lisez les consignes
de sécurité au chapitre Sécurité.
D> Sécurité pages 23 a 24
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A Attention!

e Siune quelconque irritation apparait, arrétez
immédiatement d'utiliser I'appareil.

Si vous utilisez I'appareil a ultrasons pour la
premiere fois ou si vous avez la peau sensible,
raccourcissez la durée d'utilisation.




(i) Important !

¢ Nettoyez-vous toujours soigneusement le
visage avant toute utilisation.

e N'utilisez que des gels et des produits de
soin a base d'eau. Les produits a base d'huile
ne soutiennent pas l'action de I'appareil a
ultrasons.

e Testez si votre peau supporte le produit de
soin/gel de contact utilisé.

Test de tolérance cutanée

Testez tout simplement votre tolérance au produit
de soin, afin d‘éviter tout probleme de peau.

> Nettoyez bien une zone située a l'intérieur de

votre bras, déposez-y un peu de produit de soin
et laissez-le pénétrer et sécher

Risques et effets secondaires

Si vous ne constatez pas de réaction cutanée
dans un délai de 48 heures, vous pouvez utilisez
sans inquiétude le produit testé.

Si vous constatez une réaction cutanée dans un
délai de 48 heures, n'utilisez pas le produit testé
sur la peau de votre visage.

A Avertissement !

e |L‘appareil ne doit pas étre utilisé chez les
personnes souffrant de maladies cardiaques
ou vasculaires, de thrombose, de maladies
des reins ou du foie, de troubles métaboliques
séveres, chez les personnes portant un
stimulateur cardiaque ou celles qui prennent
des médicaments qui inhibent la coagulation
sanguine.

e |utilisation n‘est pas recommandée chez les
personnes qui ont recu une greffe, pendant la
grossesse et |‘allaitement, chez les personnes
portant des prothéses métalliques et a un
stade avancé de maladie.

(i) Important!

Le traitement par ultrasons stimule la
circulation du sang et élimine les impuretés.
Cet effet de drainage peut entre autres avoir
des conséquences négatives sur la fermeté

de la peau, particulierement pour les types

de peau avec un tissu conjonctif trés fin. Si

de telles conséquences se produisent, les
traitements doivent étre espacés d‘une période
d‘une semaine minimum.

L'utilisation du concentré de soins peut
provoquer des réactions allergiques.

En cas d‘incertitudes, consultez impérativement un médecin avant d‘utiliser I‘appareil.
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Durée et fréquence d‘utilisation recommandées

Nous recommandons d‘utiliser I‘appareil au
maximum 3 fois par semaine sur le visage, durant
10 minutes au plus.

Commencer l‘utilisation

> Bien nettoyer la surface d‘utilisation
> Retirer le film transparent de la téte a ultrasons
> Etaler un peu de produit de soin sur le visage

Déplacer la téte a ultrasons

Les mouvements de |‘appareil sur le visage doivent
suivre le sens de la circulation lymphatique.
Respectez I‘une des durées d'utilisation
recommandées pour le visage.

e Posez la téte a ultrasons sur votre peau.
Appuyez doucement sur I‘appareil en le faisant
glisser sur votre visage.

e Déplacez-le lentement du centre du visage vers
I'extérieur et du bas vers le haut.

Appuyer sur le bouton marche/arrét puis allumer
I‘appareil
La LED verte s‘allume.

Soulevez I'appareil dés que vous avez terminé
un mouvement et recommencez depuis le
début.

Terminez toujours complétement un cycle.

Ne déplacez pas |I‘appareil de fagon
désordonnée.

Pendant un mouvement, déplacez-le
régulierement, ne restez pas longtemps a un
méme endroit.

Durée recommandée d‘une utilisation compléte sur le visage

¢ Chaque mouvement dure environ 5 secondes.
e Répétez huit fois chaque mouvement.

Terminez complétement chaque cycle avant
d‘entamer un cycle entier sur |‘autre moitié du
visage.

> Déplacer du menton > Déplacer du menton

jusque sous l‘oreille jusque devant

I‘oreille

> Déplacer de la

> Déplacer de

commissure sous le nez
des levres jusqu‘au-dessus de
jusqu‘au-dessus de I‘oreille

I‘oreille



> Déplacer de la

T.

> Déplacer de l'aile
du nezjusqu‘ala
pommette

commissure des
lévres jusqu‘a laile
du nez

Nettoyage et entretien

A Avertissement !

Respectez les consignes de sécurité au
chapitre Sécurité.

D> Sécurité pages 23 a 24

Eteignez |'appareil apres utilisation et avant
chaque nettoyage a l'aide du bouton marche/
arrét.

Débranchez I'adaptateur de la prise.

Ne nettoyez jamais la station de charge si
I'adaptateur est branché.

Eteindre I‘appareil grace au bouton marche/
arrét

Débrancher I‘adaptateur de la prise

Essuyer la téte a ultrasons a I‘aide d‘une
lingette en papier

Retirer ensuite soigneusement les restes de
produit de soin.

>

Déplacer du milieu
du front vers le coté
en décrivant en arc
de cercle

> Sinécessaire, utiliser un chiffon légérement

humide

(i) Important !

Ne nettoyez I'appareil que conformément aux
instructions.

En aucun cas, du liquide ne doit pénétrer dans
I'appareil ou la station de charge.

N'utilisez pas de produit nettoyant contenant
du dissolvant.

Pour le nettoyage et la désinfection de
I'appareil, n'utilisez que du produit de vaisselle
doux ou du vinaigre.

Apres le nettoyage

> Brancher I'adaptateur

> Charger I'appareil
D> Mise en service [> Charge de la batterie
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8. Que faire en cas de probleme ?

Probleme

Cause

Solution

L'appareil ne réagit pas
apres avoir été allumé.

La batterie est vide ?

> Charger la batterie de I'appareil
> Mise en service
> Charge de la batterie

La LED verte clignote.

La batterie est presque vide ?

> Charger la batterie de I'appareil
> Mise en service
> Charge de la batterie

Echec du chargement
de la batterie. Une fois
I'appareil posé sur l'unité
de charge, la LED rouge
ne s'allume pas.

L'adaptateur n'est pas correctement
branché ?

> Brancher I'adaptateur dans la prise

La prise du cable n'est pas
correctement branchée dans la station
de charge ?

> Brancher la prise a I'arriére de la
station de charge

L'appareil n'est pas correctement posé
sur la station de charge ?

> Retirer I'appareil et le poser de
nouveau sur la station de charge.
La station de charge doit étre
posée bien droite et I'appareil ne
doit pas basculer.

Les contacts batterie de I'appareil et de
la station de charge sont encrassés ?

v

Nettoyer les contacts de la station
de charge et de l'appareil a I'aide
d'un chiffon non pelucheux

Aprés 2 heures,
I'appareil n'est pas
encore totalement
chargé. La LED rouge
est allumée.

Est-ce la premiére utilisation de
I'appareil ?

Est-ce que 'appareil a été inutilisé
pendant plus de 6 mois ?

> Sila batterie est particulierement
déchargée, la charge peut
nécessiter plus de 2 heures

9. Données techniques

Mesures (diameétre x hauteur)

env. 7 cm x 17,5 cm avec la station de charge

Tension/fréquence

100-240 V/50/60 Hz

Batterie

NiMH

Durée de vie de la batterie

env. 20 minutes par charge, durée de vie, env. 500 charges

Explication des pictogrammes

de sécurité 2.

L'appareil bénéficie d'une double protection et répond a la classe
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10. Mise au rebut

La batterie rechargeable NiMH est une ressource
précieuse et doit étre mise au rebut séparément.

Retirer la batterie avant la mise au rebut

> Eteindre I'appareil grace au bouton marche/
arrét
La LED verte ne doit pas s‘allumer.

Retirer les vis du corps de I‘appareil
Détacher le corps de I‘appareil

Retirer la téte a ultrasons du boitier avec le
support de batterie

> Retirer la prise de la batterie de la platine

> Retirer la batterie NiIMH et la mettre au rebut
séparément

Respectez les réglementations locales
en matiere d’élimination de matériaux.
Veuillez éliminer I'appareil conformément
a la directive européenne - WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment)
relative aux appareils électriques et électroniques
usageés.

Pour toute question, adressez-vous aux
collectivités locales responsables de I'élimination et
du recyclage de ces produits.
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ESPANOL

Estimado/a cliente:

Nos alegramos de que haya elegido un producto Lea detenidamente estas instrucciones de uso
de nuestra gama. Nuestro nombre es sinénimo de y siga las indicaciones.

productos de calidad de primera clase sometidos

a un riguroso control en los dmbitos de belleza, Atentamente,

calor, tratamientos suaves, tension arterial/ El equipo Beurer

diagnéstico, peso, masajes y aire.

1. Usc.’ °°Fre°t° “““ ~33 Advertencia
2. Indicaciones de seguridad . 33 . . . .
3. Informacién general 35 La inobservancia de las instrucciones
4. Descripcion del aparato . 35 podria tener como consecuencia
5. Puesta en marcha.... 36 lesiones permanentes.
6. Mangjo.........cccuuee 36 A .
7. Limpieza y cuidado .... 39 tencion , _
8. Solucién de problemas 40 La inobservancia de las instrucciones
9. Datos técnicos . podria tener como consecuencia
10. DESECNO ..o lesiones o dafios.
Importante
La inobservancia de las instrucciones

podria tener como consecuencia dafios
materiales 0 medioambientales.

[>  Referencia cruzada a otro parrafo.

Articulos suministrados

Aparato de ultrasonidos con cubierta

Estacion de carga

Bloque de alimentacién con cable de red

Crema (15ml) (Puede volver a pedir la crema hidratante combinada con la FC80 / ,Pureo Sonic* a través de su
comerciante local con el nimero de pedido 162.944. Para ello, tenga en cuenta la lista adjuntada de direcciones de
Servicios Técnicos.)
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/A\ Advertencia

peligros.

¢ Este aparato esta disefiado exclusivamente para su uso privado o
en el hogar y no para uso industrial.

¢ Este aparato puede ser utilizado por nifios mayores de 8 afos, asi
como por personas con facultades fisicas, sensoriales o0 mentales
limitadas, o con poca experiencia 0 conocimientos, siempre que
estén vigilados o se les indique cdmo usarlo de forma segura y
entiendan los peligros que conlleva.

¢ | os nifios no deberan jugar nunca con el aparato.

¢ | as tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberan ser
realizados por nifios sin supervision.

¢ Si el cable de alimentacion de red de este aparato se dana, su
sustitucion debera ponerse en manos del fabricante, de su servicio
técnico o de una persona cualificada para tal labor a fin de evitar

1. Uso correcto

El aparato de ultrasonidos esta concebido para el
tratamiento estético del cutis. Siga las indicaciones
de seguridad incluidas en estas instrucciones de
uso.

2. Indicaciones de seguridad

e |ea detenidamente estas instrucciones de uso.
La inobservancia de las siguientes indicaciones
podria ocasionar dafios personales
o materiales.

e Conserve estas instrucciones de uso
y asegurese de que se encuentren disponibles
para otros usuarios.

e Sientrega el aparato a un tercero, incluya las
instrucciones de uso con el aparato.

Utilice el aparato Unicamente de la forma descrita.
Este aparato estd destinado para el uso privado.

Descarga eléctrica

A Advertencia

Como todos los aparatos eléctricos, este
aparato de ultrasonidos debe utilizarse con
extremo cuidado para evitar recibir una
descarga eléctrica.

e Utilice el aparato Unicamente con el bloque de
alimentacién suministrado y con la tensién de
red indicada en la placa de caracteristicas.
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Unicamente debe enchufar el bloque de
alimentacion a la toma de corriente si el aparato
esta apagado.

No use el aparato si este o0 sus accesorios
muestran dafios visibles.

No use el aparato si se ha caido o si ha
penetrado agua en su interior.

No use el aparato durante una tormenta
eléctrica.

Desconecte el aparato de inmediato en

caso de defectos o fallos de funcionamiento

y desenchufelo de la toma de corriente.

No tire del cable de red ni del aparato para
desenchufarlo.

No sujete ni transporte el aparato cogiéndolo
por el cable de red.

No pille el cable de red.

Mantenga el cable de red alejado de las
superficies calientes.

Asegurese de que el cable de red y el bloque de
alimentacion no entren en contacto con vapor,
agua u otros liquidos.

Para ello, use el aparato Unicamente en
interiores secos (nunca en la bafera, la sauna,
etc.).

No toque un aparato que se haya caido al
agua; desenchufe de inmediato el bloque de
alimentacion de la toma de corriente.

No golpee el aparato ni deje que se caiga.

Reparacion

A Advertencia

No debe abrirse el aparato.

Las reparaciones de los aparatos eléctricos solo
debe llevarlas a cabo personal especializado,
ya que una reparacioén inadecuada puede
originar peligros considerables para el usuario.
Para llevar a cabo reparaciones, dirijase al
servicio de atencion al cliente o a un distribuidor
autorizado.

Si el bloque de alimentacion o el cable de

red estan dafiados, deberan sustituirlos el
fabricante o un punto de atencion al cliente
autorizado.
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Peligro de incendio

A Advertencia

En determinadas circunstancias, el uso

indebido del aparato o el incumplimiento de

las instrucciones pueden ocasionar peligro de

incendio.

¢ No use el aparato si hay algun objeto
cubriéndolo, como una manta o un cojin, por
ejemplo.

¢ No use el aparato cerca de sustancias que se
inflamen con facilidad.

Manejo

A Advertencia

Este aparato solo esta disefiado para el fin
descrito en estas instrucciones de uso. El
fabricante no se responsabiliza de los dafios
derivados de un uso indebido o irresponsable.

e Apague el aparato después de cada uso y antes
de cada limpieza mediante el interruptor de
encendido y apagado, y desenchufe el bloque
de alimentacion de la toma de corriente.

¢ Tienda el cable de red de forma que no se
pueda tropezar con él.

e No trate las siguientes zonas: los 0jos y su
contorno, y los oidos.

¢ Aplique el aparato de ultrasonidos Unicamente
a pieles completamente saludables e intactas.

e No emplee el aparato de ultrasonidos si tiene
algun implante eléctrico o metélico.

A Atencién

¢ No coloque objetos sobre el aparato.
e Proteja el aparato de las temperaturas elevadas.



3. Informacién general

Con el Beurer FCE80 puede realizar usted mismo
un tratamiento facial estético en casa. Antes era
necesario ir a un centro de estética, pero ahora
se puede hacer en casa de forma periddica con el
FCES80.

El cabezal de ultrasonidos genera
aproximadamente 5 millones de oscilaciones
ligeras por segundo. Estas oscilaciones penetran
en la piel estimulando las diferentes capas de

la misma. El movimiento llega hasta las capas

4. Descripcion del aparato

1

profundas y las hace mas permeables, de modo
que hace llegar la humedad y los cosméticos
empleados a estas areas profundas. Se estimula
el metabolismo y la depuracion. El tratamiento con
ultrasonidos actta sobre el sistema linfatico. Las
células se regeneran mas rapido. La combinacion
de estos factores consigue mejorar el estado
general de la piel, dandole a usted un aspecto mas
joven y saludable.

1 Cubierta transparente
2 Cabezal de ultrasonidos

LED verde, se ilumina mientras esta

s funcionando el aparato
4 Interruptor de encendido/apagado
5 LED rojo,

se ilumina mientras se carga la bateria
6 Estacion de carga

7 Contactos de la bateria

8 Conector de la estacion de carga
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5. Puesta en marcha

Desempaquetado del aparato

A Advertencia

No deje que los nifios se acerquen al material de
embalaje; corren peligro de asfixia.

Abra el embalaje de carton

Saque el aparato de ultrasonidos con cubierta
transparente, la estacion de carga y el cable
con bloque de alimentacion

> Compruebe que las piezas no presenten dafos

Lugar de instalaciéon

A Advertencia

e Antes de poner en funcionamiento el aparato,
lea las indicaciones de seguridad del capitulo
sobre seguridad.
> Seguridad péagina 33 a 34

¢ Tienda el cable de red de forma que no se
pueda tropezar con él.

Enchufe el cable de red a la estacion de carga

Cargar la bateria

Coloque el aparato en la estacion de carga
Se enciende el LED rojo: eso significa que ha
empezado el proceso de carga de la bateria.

La primera vez que se carga o si pasa mucho
tiempo sin usarse el aparato, el proceso de carga
completo dura aproximadamente 3 horas. Con el
uso periodico, los procesos de carga terminan en
aproximadamente 2 horas.

EI LED rojo se apaga en cuanto termina el proceso
de carga.

(i) Importante

Para prolongar la vida util de la bateria debe
descargarse el aparato totalmente antes de volver
a cargarlo por completo (duracién aproximada 2
horas).

Comprobacién del funcionamiento de
los ultrasonidos

Compruebe que el cabezal de ultrasonidos
funciona correctamente.

Coloque la estacion de carga sobre una > Echele con cuidado un par de gotas de agua al
superficie horizontal y plana cabezal de ultrasonidos
> Enchufe el bloque de alimentacion en una toma > Encienda el aparato mediante el interruptor
de corriente de encendido y apagado
Si las gotas de agua vibran, el aparato esta en
capacidad de funcionar.
6. Manejo
/\ Advertencia A Atencion

e Antes de poner en funcionamiento el aparato,
lea las indicaciones de seguridad del capitulo
sobre seguridad.
> Seguridad pagina 33 a 34
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e Sise produce algun tipo de irritacion
interrumpa inmediatamente el tratamiento.

e Si utiliza por primera vez el aparato de
ultrasonidos o si tiene la piel sensible reduzca
la duracion del tratamiento.




(i) Importante

e Limpiese siempre el rostro a fondo antes del
tratamiento.

e Utilice unicamente geles y cosméticos de base
acuosa. Los cosméticos oleosos no ayudan al
efecto del aparato de ultrasonidos.

e Compruebe si su piel tolera el cosmético o gel
conductor que va a emplear.

Prueba de tolerancia de la piel

Haga una prueba para comprobar la tolerancia de

su piel al cosmético que vaya a usar y asi evitar que

se produzcan problemas cutaneos.

> Lave a fondo con jabdn un punto del pliegue del
codo, aplique un poco de cosmético sobre ese
trozo de piel y deje que se absorba y se seque.

Riesgos y efectos secundarios

Si en las siguientes 48 horas la piel no muestra
ningun tipo de reaccion, puede utilizar ese
cosmético sin vacilar.

Si aparecen reacciones durante esas 48 horas,
no debe usar el cosmético que ha probado para
el tratamiento facial.

A Advertencia

e Este aparato no debe ser utilizado por
personas con dolencias cardiacas, trastornos
vasculares, marcapasos, trombosis,
enfermedades renales y hepaticas, trastornos
graves del metabolismo de los lipidos o por
personas que estén tomando anticoagulantes.

¢ No se recomienda su uso por parte de
personas que hayan sido trasplantadas,
durante el embarazo y el periodo de lactancia,
ni por personas que lleven protesis metdlicas
o padezcan enfermedades en estadios
avanzados.

En caso de duda, consulte a su médico antes de utilizarlo.

(i) Importante

Con el tratamiento con ultrasonidos se
estimula la circulacion y se eliminan toxinas.
Como consecuencia del efecto de drenaje,

la piel puede mostrarse menos firme al tacto.
Esto puede darse especialmente en aquellos
tipos de piel con un tejido conjuntivo delgado.
Si fuese este el caso, debe dejar transcurrir
como minimo una semana entre sesion y
sesion.

La aplicacion del tratamiento concentrado
puede desencadenar reacciones alérgicas.

Duracion y frecuencia recomendada para el tratamiento

Recomendamos tratar el cutis como maximo 3
veces a la semana durante 10 minutos.
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Comienzo del tratamiento
Limpie a fondo la superficie que va a tratar > Encienda el aparato pulsando el interruptor de
Quitele la cubierta transparente al cabezal de encendido y apagado
ultrasonidos EI LED verde se enciende.

> Distribuya un poco de cosmético por el rostro

Mueva el cabezal de ultrasonidos

Los movimientos del cabezal de ultrasonidos sobre ¢ Levante el aparato en cuanto haya llegado al

el rostro deben corresponder aproximadamente final de un movimiento y vuelva a comenzar en

al flujo linfatico natural. Siga uno de los procesos el punto de partida.

recomendados para el tratamiento facial. * Haga siempre un ciclo completo.

e Aplique el cabezal de ultrasonidos sobre la piel. ¢ No mueva el aparato de un lado para otro.
Ejerza una ligera presién mientras lo conduce e Durante el tratamiento mueva el aparato de
sobre el rostro. forma constante, no lo deje demasiado tiempo

e Deslice lentamente el aparato desde el centro en la misma posicion.
de la cara hacia el exterior y desde abajo hacia
arriba.

Proceso recomendado para un tratamiento facial completo

e Duracion por movimiento: aproximadamente 5 e Realice un ciclo completo y después repita todo
segundos. el ciclo en la otra mitad del rostro.
* Repita cada movimiento ocho veces.

) @}

S

> Mover desde la > Mover desde la > Mover desde la > Mover desde
barbilla hasta debajo barbilla hasta comisura de la boca debajo de la nariz
de la oreja delante de la oreja hasta encima de la hasta encima de la
oreja oreja
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> Mover desde delante > Mover desde la

7.

de la comisura de la aleta nasal hasta el
boca hasta la aleta pémulo
nasal

Limpieza y cuidado

/\ Advertencia

Respete las indicaciones incluidas en el
capitulo sobre seguridad.

> Seguridad péagina 33 a 34

Apague el aparato después de cada uso

y antes de cada limpieza mediante el
interruptor de encendido y apagado
Desenchufe el bloque de alimentacion de la
toma de corriente.

No limpie nunca la estacion de carga con el
blogue de alimentacion enchufado.

Apague el aparato mediante el interruptor de
encendido y apagado

Desenchufe el bloque de alimentacion de la
toma de corriente

Limpie el cabezal de ultrasonidos con un
pafuelo de papel

Esto deberia eliminar todos los restos de
cosmeético.

Mover desde el
centro de la frente
describiendo un
arco hacia el lado

> Sies necesario limpielo con un pafio himedo

(i) Importante

Limpie siempre el aparato de la forma indicada.
Bajo ninguin concepto deben entrar liquidos en
el aparato ni en la estacion de carga.

No use limpiadores que contengan disolventes.
Utilice unicamente un lavavajillas suave,
vinagre o un limpiador a base de vinagre para
limpiarlo y desinfectarlo.

Después de la limpieza
> Enchufe el bloque de alimentacion

> Cargue el aparato
D> Puesta en marcha [> Cargar la bateria
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8. Solucion de problemas

Problema

Causa

Solucién

El aparato no reacciona
al encenderlo.

¢ Esta vacia la bateria?

> Cargue la bateria del aparato
> Puesta en marcha
> Cargar la bateria

El LED verde parpadea.

¢ Esté casi vacia la bateria?

> Cargue la bateria del aparato
> Puesta en marcha
> Cargar la bateria

Después de ajustar el
aparato en la unidad no
se enciende el LED rojo.

Error al cargar la bateria.

¢ Esta bien enchufado el bloque de
alimentacion?

> Enchufe el bloque de
alimentacion a la toma de
corriente

¢ Esté bien enchufado el conector del
cable al cargador?

> Enchufe el conector a la parte
posterior de la estacion de carga

¢ Esté colocado correctamente el aparato
en la estacion de carga?

v

Saque el aparato y vuelva

a colocarlo en la estacién de
carga. La estacion de carga debe
estar recta, el aparato no debe
estar inclinado.

;Estan sucios los contactos de la bateria
del aparato y de la estacion de carga?

> Limpie los contactos de la
estacion de carga y del aparato
con un pano que no suelte pelusa

Transcurridas 2 horas
todavia no se ha
cargado del todo el
aparato.

El LED rojo se ilumina.

¢Se va a utilizar el aparato por primera
vez?

¢No se ha empleado el aparato durante
medio afio?

> Sise hadescargado mucho la
bateria pueden ser necesarias
mas de 2 horas para cargarla

9. Datos técnicos

Dimensiones (diam. x alt.)

Aprox. 7 cm x 17,5 cm con la estacién de carga

Tensioén de red/frecuencia

100-240 V/ 50/60 Hz

Bateria

NiMH

Duracién de la bateria

aprox. 500 cargas

Aprox. 20 minutos por carga, ciclo de duracién

Explicacion de los simbolos

=

El aparato tiene una proteccion de aislamiento doble y cumple
con los requisitos de la clase de proteccion 2.
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10. Desecho

La bateria recargable de NiMH es un recurso
valioso y debe desecharse por separado.

Antes de desechar el aparato quitele la bateria

> Apague el aparato mediante el interruptor de
encendido y apagado
No debe encenderse el LED verde.

> Desatornille los tornillos de la parte inferior del
aparato
Extraiga el suelo del aparato

Saque de la carcasa el cabezal de ultrasonidos
junto con el soporte de la bateria

> Retire el enchufe de la bateria del circuito

> Saque la bateria de NiMH y deséchela por
separado

Respete las normas locales sobre el
desecho de materiales. Deseche el aparato
segun la Directiva europea sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos
(RAEE).

Para mas informacion, pdngase en contacto con
la autoridad municipal competente en materia de
eliminacion de residuos.
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ITALIANO

Gentile cliente,

siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto del
nostro assortimento. Il nostro marchio & garanzia
di prodotti di elevata qualita, controllati nei dettagli,

Leggere attentamente questo manuale d‘uso
e rispettare le istruzioni.

relativi ai settori beauty, calore, terapia dolce, Cordiali saluti

pressione/diagnosi, peso, massaggio e aria. Il Beurer Team

1. Uso conforme... ....43 ) ,

2. Norme di sicurezza.. .44 Pericolo! o

3. Introduzione..m. ... 45 Il mancato rispetto delle indicazioni pud

4. Desctrizione dell‘apparecchio .46 provocare lesioni permanenti.

5. Messa in funzione.... .46

6. Funzionamento. 47 Attenzione!

7. Pulizia e cura... .49 Il mancato rispetto delle indicazioni pud

8. Che cosa fare in caso di problemi .50 provocare lesioni o danni di lieve entita.

9. Dati teCniCi.....c.ccveeiiiiiiciiccicccne 51

10. SMaltimento ........occceureririrnicerecerens 51 Importante!
Il mancato rispetto delle indicazioni pud
provocare danni materiali o ambientali.

> Riferimento incrociato a un altro

paragrafo.

Fornitura

e Apparecchio a ultrasuoni con copertura

e Unita di carica

¢ Alimentatore con cavo di alimentazione

L]

Crema (15ml) (Per ordinare la crema idratante specifica per I‘apparecchio FC80 / ,Pureo Sonic*, rivolgersi a un
rivenditore locale e indicare il codice d‘ordine 162.944. Utilizzare I'elenco dei centri di Servizio clienti fornito.)
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A\ Pericolo

¢ | "apparecchio € destinato solo a uso domestico/privato e non
commerciale.

* Questo apparecchio puo essere utilizzato da ragazzi di eta superiore
a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, percettive
0 mentali, 0 non in possesso della necessaria esperienza e
conoscenza, esclusivamente sotto supervisione oppure se sono stati
istruiti in merito alle misure di sicurezza e comprendono i rischi ad
esse correlati.

¢ | bambini non devono giocare con I'apparecchio.

¢ | a pulizia e la manutenzione a cura dell’utente non devono essere
eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.

* Se il cavo di alimentazione dell’apparecchio viene danneggiato,
richiedere la sostituzione al produttore, al Servizio clienti o a un
tecnico ugualmente qualificato, per evitare qualsiasi rischio.

1. Uso conforme

L‘apparecchio a ultrasuoni & concepito per il Utilizzare I'apparecchio solo nel modo descritto.
trattamento estetico della pelle del viso. Attenersi L'apparecchio € destinato all‘uso privato.

alle indicazioni di sicurezza delle presenti istruzioni

per l‘uso.
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2.

Norme di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni
per l‘uso! Il mancato rispetto delle seguenti
indicazioni pud provocare danni alle persone
e alle cose.

Conservare le istruzioni per I'uso e renderle
accessibile a tutti gli utilizzatori.

Consegnare le presenti istruzioni in caso di
cessione dell‘apparecchio.

Scossa elettrica

A Pericolo!

Come qualsiasi apparecchio elettrico,

questo apparecchio a ultrasuoni deve essere
manipolato con attenzione e cautela al fine di
evitare il rischio di scosse elettriche.

Utilizzare I‘apparecchio esclusivamente con
I‘alimentatore in dotazione e con la tensione di
rete indicata sulla targhetta.

Inserire |‘alimentatore nella presa sempre solo
ad apparecchio spento.

Non utilizzare mai I‘apparecchio o gli accessori
se presentano danni visibili.

Non utilizzare I‘apparecchio se & caduto o se
€ penetrata acqua al suo interno.

Non utilizzare I'apparecchio durante un
temporale.

In caso di difetti o malfunzionamenti, spegnere
immediatamente I‘apparecchio. Estrarre la
spina dalla presa.

Non tirare il cavo di alimentazione

o l‘apparecchio per estrarre |‘alimentatore dalla
presa.

Non tenere o trasportare I‘apparecchio dal cavo
di alimentazione.

Non incastrare il cavo di alimentazione.

Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle
superfici calde.

Accertarsi che il cavo di alimentazione

e l‘alimentatore non entrino in contatto con
acqua, vapore o altri liquidi.

Utilizzare I'apparecchio solo in locali chiusi
asciutti (mai, ad esempio, in bagno, sauna,
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e cosi via).

¢ Non recuperare mai un apparecchio che
€ caduto in acqua. Estrarre subito I‘alimentatore
dalla presa.

¢ Non esporre |‘apparecchio a urti e non farlo
cadere.

Riparazione

A Pericolo!

Non aprire I‘apparecchio.

* Leriparazioni degli apparecchi elettrici devono
essere effettuate esclusivamente da personale
specializzato. Riparazioni non conformi
possono provocare danni consistenti per gli
utilizzatori. Per le riparazioni rivolgersi al servizio
assistenza o a un rivenditore autorizzato.

e Se |‘alimentatore o il cavo di alimentazione
dell‘apparecchio & danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore o da un centro di
assistenza autorizzato.

Pericolo d‘incendio

A Pericolo!

In caso di uso non conforme o mancato rispetto

delle istruzioni per I‘'uso sussiste pericolo

d‘incendio!

¢ Non coprire I'apparecchio durante I‘'uso, ad
€sempio con una coperta o un cuscino.

e Non utilizzare I‘apparecchio in prossimita di
sostanze facilmente infiammabili.



Funzionamento

A Pericolo!

L'apparecchio & concepito solo per I‘uso
descritto nelle presenti istruzioni per ‘uso. Il
produttore non & da ritenersi responsabile in
caso di danni riconducibili a uso non conforme
0 sconsiderato.

e Spegnere |‘apparecchio al termine di ogni
utilizzo e prima di ogni pulizia mediante
I'interruttore ON/OFF. Estrarre |‘alimentatore
dalla presa.

e Posare il cavo di alimentazione in modo da
evitare cadute.

* Non trattare le seguenti zone: occhi, contorno
occhi e orecchi.

3. Introduzione

Con Beurer FCE80 ¢ possibile eseguire a casa
trattamenti estetici per il viso. Quello che fino a oggi
era possibile solo presso un estetista, ora potete
farlo anche a casa grazie a FCE8O0.

La testa a ultrasuoni produce circa 5 milioni di
delicate oscillazioni. Le oscillazioni penetrano nella
pelle, stimolando i diversi strati dell‘epidermide. Il
movimento raggiunge gli strati epidermici profondi,
li rende piu permeabili e trasporta i prodotti

e Utilizzare I‘apparecchio a ultrasuoni solo su
pelle perfettamente sana e intatta.

e Non utilizzare I‘apparecchio a ultrasuoni,
qualora si utilizzino impianti elettrici o metallici.

A Attenzione!

e Non posizionare oggetti sull‘apparecchio.
* Proteggere I‘apparecchio dalle temperature
elevate.

cosmetici utilizzati e 'umidita nelle zone piu
profonde. Stimola il metabolismo e I‘eliminazione
delle scorie. Il trattamento a ultrasuoni agisce

sul sistema linfatico. Le cellule si rigenerano piu
rapidamente. L'interazione di questi fattori pud
migliorare I‘aspetto della pelle e farvi apparire piu
giovani e sani.

45



4. Descrizione dell‘apparecchio

5. Messa in funzione

Disimballaggio dell‘apparecchio

A Pericolo!
Tenere lontani i bambini dal materiale
d'imballaggio. Pericolo di soffocamento.

Aprire la confezione.
Estrarre I'apparecchio a ultrasuoni con la

copertura trasparente, l‘unita di carica e il cavo

con alimentatore.

> Verificare I'eventuale presenza di danni su tutte

le parti.
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Copertura trasparente

Testa a ultrasuoni

LED verde, si illumina quando I'apparecchio

¢ in funzione

Interruttore ON/OFF

LED rosso, si illumina durante il caricamento

della batteria
Unita di carica
Contatti della batteria

Connettore per I'unita di carica

Luogo d‘installazione

/\ Pericolo!

Prima di mettere in funzione I'apparecchio,
leggere le Norme di sicurezza nel capitolo
Sicurezza.

[> Sicurezza, pagine 43 e 44

Posare il cavo di alimentazione in modo da
evitare cadute.

Inserire la spina del cavo di alimentazione
nell‘unita di carica.

Installare I‘'unita di carica su una superficie
piana e orizzontale.

Inserire |‘alimentatore nella presa.



Caricamento della batteria

Inserire I'apparecchio nell‘unita di carica.

Il LED rosso si illumina indicando Iavvio del
processo di carica delle batterie.

Alla prima ricarica o dopo periodi di fermo molto
lunghi, il processo di carica dura circa 3 ore.

Quando l‘uso & regolare, la ricarica dura circa 2 ore.

Il LED rosso si spegne al termine del processo di
carica.

(i) Importante!

Per garantire la lunga durata delle batterie,
I'apparecchio deve essere scaricato
completamente (durata circa 2 ore) prima di essere
rimesso in carica.

6. Funzionamento

Test del funzionamento a ultrasuoni
Testare il funzionamento della testa a ultrasuoni.

> Far gocciolare con cautela un paio di gocce di
acqua sulla testa a ultrasuoni.

> Accendere I‘apparecchio mediante
Iinterruttore ON/OFF.
Se la goccia di acqua vibra I'apparecchio
e funzionante.

A Pericolo!

e Prima di mettere in funzione I'apparecchio,
leggere le Norme di sicurezza nel capitolo
Sicurezza.

D> Sicurezza, pagine 43 e 44

A Attenzione!

e In caso diirritazioni di ogni genere,
interrompere immediatamente il trattamento.

¢ |n caso di utilizzo dell'apparecchio a ultrasuoni
per la prima volta o di pelle sensibile, ridurre il
tempo di trattamento.

Prova della sensibilita della pelle

TTestare la sensibilita al prodotto cosmetico
utilizzato per escludere la possibilita di sviluppare
problemi di pelle.

> Pulire accuratamente con sapone l'interno
del gomito, applicare nella zona una piccola
quantita di prodotto e lasciarla assorbire
e asciugare.

(i ] Importante!

e Prima del trattamento pulire sempre
accuratamente il viso.

o Utilizzare solo gel e prodotti a base di acqua.
| prodotti oleosi non facilitano I'azione
dell'apparecchio a ultrasuoni.

¢ Verificare che la pelle tolleri il prodotto/gel
utilizzato.

e Se nelle successive 48 ore non si rilevano
reazioni della pelle, potete utilizzare il prodotto
testato senza alcun problema.

e Se nelle successive 48 ore si dovessero
constatare delle reazioni della pelle,
non utilizzare il prodotto testato per il
trattamento del viso.
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Rischi ed effetti collaterali

A Pericolo!

Non utilizzare I‘apparecchio in caso di
cardiopatia, patologie circolatorie, pacemaker,
trombosi, patologie epatiche e renali,

malattie gravi del metabolismo lipidico o in
contemporanea con |‘assunzione di farmaci
che inibiscono la coagulazione del sangue.

E consigliabile non utilizzare il prodotto in
seguito a interventi di trapianto, durante la
gravidanza e il periodo di allattamento, in

presenza di protesi metalliche e in caso di
malattie di stadio avanzato.

Consigliamo il trattamento del viso massimo 3 volte
la settimana, per 10 minuti a seduta.

Inizio del trattamento

Pulire accuratamente la superficie da trattare.
Rimuovere la copertura trasparente dalla testa
a ultrasuoni.

Stendere una piccola quantita di prodotto sul
viso.

Movimento della testa a ultrasuoni

| movimenti della testa a ultrasuoni sul viso
devono cercare di rispettare il flusso linfatico
naturale. Seguite uno dei movimenti suggeriti per il
trattamento del viso.

Appoggiare la testa a ultrasuoni sulla pelle.
Premere delicatamente I‘apparecchio mentre lo
fate scivolare sul viso.

Scivolare lentamente dalla linea mediana del
viso verso I‘esterno e dal basso verso I‘alto.
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(i) Importante!

Attraverso il trattamento a ultrasuoni viene
stimolata la circolazione e vengono eliminate
le scorie. Questo effetto di drenaggio potrebbe
far si che la cute risulti meno solida al tatto.
Questo vale soprattutto per i tipi di cute

con tessuti connettivi molto sottili. In tal

caso, € necessario lasciar passare almeno
una settimana prima di effettuare un nuovo
trattamento.

Cutilizzo del concentrato curativo pud
provocare reazioni allergiche.

In caso di dubbi, consultare un medico prima
dell‘utilizzo.

Durata e frequenza di trattamento consigliate

Premere l‘interruttore ON/OFF per accendere
I‘apparecchio.
Il LED verde si accende.

Sollevare |‘apparecchio non appena terminato il
movimento e ricominciare dal punto di partenza.
Completare sempre un ciclo di movimenti.

Non muovere |‘apparecchio avanti e indietro.
Durante il trattamento I‘apparecchio deve
essere in continuo movimento, non soffermarsi
Su una posizione.



Ciclo consigliato per un trattamento del viso completo

e Durata di ogni movimento, circa 5 secondi. e Completare l'intero ciclo e quindi effettuare il
* Ripetere otto volte ogni movimento. ciclo completo sull‘altra meta del viso.

> Muovere dal mento > Muovere dal > Muovere dall‘angolo > Muovere da sotto
fin sotto I‘orecchio mento fin davanti della bocca fin il naso fin sopra
all‘orecchio sopra l‘orecchio I‘orecchio

> Muovere dadavanti > Muovere dallanarice > Muovere dal centro
all‘angolo della fino allo zigomo della fronte verso
bocca fino alla narice il lato disegnando

1N arecn

7. Pulizia e cura

/\ Pericolo! > Spegnere |‘apparecchio mediante Iinterruttore
o Attenersi alle Norme di sicurezza nel capitolo ON/OFF.
Sicurezza.

> Sicurezza, pagine 43 e 44 Estrarre I'alimentatore dalla presa.

e Spegnere 'apparecchio al termine di ogni > Pulire la testa a ultrasuoni con una salvietta
utilizzo e prima di ogni pulizia mediante cosmetica.
I'interruttore ON/OFF. | residui di prodotto devono essere

e Estrarre |'alimentatore dalla presa. accuratamente rimossi.

e Non pulire mai l'unita di carica con
I'alimentatore inserito.
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> Se necessario, pulire con un panno

leggermente umido.

() Importante!

e Pulire I'apparecchio solo nel modo indicato.
e Non deve in nessun caso penetrare liquido

Dopo la pulizia

> Inserire |'alimentatore nella presa.

> Caricare |'apparecchio.

nell'apparecchio o nell'unita di carica.
¢ Non utilizzare detergenti contenenti solventi.
e Perla pulizia e la disinfezione utilizzare
esclusivamente detergenti delicati o aceto/
detergenti a base di aceto.

8. Che cosa fare in caso di problemi?

> Messa in funzione
> Caricamento della batteria

Problema

Causa

Soluzione

L'apparecchio non
reagisce dopo
I'accensione.

La batteria & esausta?

> Ricaricare la batteria
dell'apparecchio.
> Messa in funzione [> Caricamento
della batteria

Il LED verde lampeggia.

La batteria € quasi esausta?

> Ricaricare la batteria
dell'apparecchio.
P> Messa in funzione > Caricamento
della batteria

Errore di caricamento
della batteria. Quando
|'apparecchio viene
posizionato sull'unita di
carica, il LED rosso non si
illumina.

Il cavo di alimentazione non & inserito
correttamente?

\%

Inserire |'alimentatore nella presa.

Il connettore del cavo all'unita di carica
non ¢ inserito correttamente?

> Inserire il connettore sul retro
dell'unita di carica.

L'apparecchio non e posizionato
correttamente nell'unita di carica?

\%

Sollevare I'apparecchio

e riposizionarlo nell'unita di
carica. L'unita di carica deve
essere posizionata correttamente
e |'apparecchio non deve essere
inclinato.

| contatti della batteria dell'apparecchio
e dell'unita di carica sono sporchi?

\%

Pulire con un panno privo di
pelucchi i contatto dell'unita di
carica e dell'apparecchio.

Dopo due ore
|'apparecchio non & ancora
completamente carico. Il
LED rosso ¢ illuminato.

L'apparecchio viene utilizzato per la
prima volta?

L'apparecchio non e stato usato negli
ultimi sei mesi?

> Se la batteria & particolarmente
scarica, la ricarica puo durare piu
di due ore.
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9. Datitecnici

Dimensioni (diametro x A)

ca. 7 cm x 17,5 cm con unita di carica

Tensione/Frequenza di rete

100-240 V/50/60 Hz

Batteria ricaricabile NiMH

Durata della batteria

ca. 20 minuti a ricarica, ciclo di vita di ca. 500 ricariche

Spiegazione dei simboli

L'apparecchio & dotato di doppio isolamento di protezione
corrispondente alla classe di isolamento 2.

10. Smaltimento

Le batterie ricaricabili NiIMH sono una risorsa
preziosa e devono essere smaltite separatamente.

Estrarre la batteria prima di smaltirla.

> Spegnere |‘apparecchio mediante Iinterruttore
ON/OFF.

I LED verde non deve essere illuminato.
Estrarre la vite sul fondo dell‘apparecchio.
Rimuovere il fondo dell‘apparecchio.

Estrarre la testa a ultrasuoni con il portabatterie
dal corpo.

V V V V

> Sfilare il connettore della batteria dalla piastrina.

> Estrarre la batteria NiMH e smaltirla
separatamente.

Seguire le norme locali vigenti per lo smaltimento.
Smaltire I'apparecchio secondo la direttiva
europea sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).

In caso di dubbi, rivolgersi agli enti
comunali responsabili in materia di
smaltimento.
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TURKCE

Degerli miisterimiz,

Urtinlerimizden birini sectiginiz igin tesekkiir
ederiz. Glgzellik, 1s1, yumusak terapi, kan basinci/
diyagnoz, agdirlik, masaj ve hava konularinda degerli
ve titizlikle test edilmis kaliteli Grlinlerimiz, diinyanin

her tarafinda tercih ediimektedir.

Amacina uygun kullanim ....
Guvenlik yénergeleri....
Uriin ézellikleri ...
Cihaz agiklamasi
Calistirma,

Kullanim.......
Temizlik ve bakim ...
Sorunlarin gideriimesi..
Teknik veriler
0. Elden gikarma

SOPNOO AN

Teslimat kapsami

Kapakli ultrason cihazi
Sarj istasyonu

Elektrik kablolu elektrik adaptéri
Kremi (15ml) (Ozel olarak FC80 / ,Pureo Sonic* igin olan nemlendirici kremi yerel saticinizdan 162.944 siparis

Litfen bu kullanim kilavuzunu dikkatli bir sekilde
okuyun ve icindeki ydnergelere uyun.

Yeni cihazinizi iyi giinlerde kullanmanizi dileriz.
Beurer Ekibiniz

Uyari!
Dikkate alinmamasi, kalici sakatliga
neden olabilir.

Dikkat!
Dikkate alinmamasi, hafif yaralanma

veya hasara neden olabilir.

Onemli!
9 Dikkate alinmamasi, maddi hasara

neden olabilir veya gevreye zarar
verebilir.

[>  Baska bir bdlime capraz basvuru.

numarasi ile siparis edebilirsiniz. Bunun igin Ittfen birlikte verilen servis adres listesini dikkate alin.)
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A\ Uyari

¢ Cihaz ticari kullanim icin degil, yalnizca evde/kisisel amaclarla
kullaniimak Uzere tasarlanmistir.

¢ Bu cihaz, 8 yas ve Uzeri cocuklar ve fiziksel, algisal ve akli bece-
rileri kisitl veya tecrlibesi ve bilgisi yetersiz olan kisiler tarafindan
ancak gozetim altinda veya cihazin emniyetli kullanimi hakkinda
bilgilendiriimis olmalari ve cihazin kullanimi sonucu ortaya
cikabilecek tehlikelerin bilincinde olmalari kosuluyla kullanilabilir.

* Cocuklar cihazla oynamamalidir.

¢ Temizlik ve kullanici bakimi, gézetim altinda olmadiklari siirece ¢ocu-
klar tarafindan yapilmamalidir.

* Bu cihazin elektrik kablosu hasar gérduginde, tehlikeli durumlar
Onlemek igin Uretici veya Ureticinin mugteri hizmetleri ya da benzeri
kalifiye bir sahis tarafindan degistirilmelidir.

1. Amacina uygun kullanim
Ultrason cihazi yuz derisine kozmetik uygulama Cihazi yalnizca belirtilen sekilde kullanin.

icin tasarlanmistir. Kullanim kilavuzundaki gtivenlik Cihaz kisisel kullanim igin tasarlanmistir.
ydnergelerine uyun.

2. Giivenlik yonergeleri

e Bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun! Elektrik carpmasi
Asagidaki yonergelerin dikkate alinmamasi,
ki|§its)$| yaralanmaya veya maddi hasara neden A Uyan!
olabilir.

e Kullanim kilavuzunu ileride kullanmak tizere o Elektrik carpma tehlikesinden kaginmak igin
saklayin ve diger kullanicilarin erigebilmesini elektrikli her cihaz gibi bu ultrason cihazi da
saglayin. dikkatli bigimde kullaniimalidir.

e Cihazi devretmeniz durumunda bu kullanim e Cihazi yalnizca birlikte verilen elektrik
kilavuzunu da verin. adaptorliyle ve model etiketinin Uzerinde

belirtilen sebeke gerilimiyle calistirin.

e Elektrik kablosunu yalnizca cihaz kapaliyken
prize takin.

¢ (Cihazda veya aksesuarda gorin(r bir hasar
varsa, cihazi kesinlikle kullanmayin.

53



Yere dlismUlsgse veya igine su girmisse, cihazi
kesinlikle kullanmayin.

Cihazi firtinali havalarda kullanmayin.

Ariza veya ¢alisma bozuklugu durumunda cihazi
hemen kapatin. Fisi prizden cekin.

Elektrik adaptorinl prizden gekerken elektrik
kablosundan veya cihazdan tutarak cekmeyin.
Cihazi elektrik kablosundan tutmayin veya bu
sekilde tasimayin.

Elektrik kablosunu cihazin etrafina sarmayin.
Elektrik kablosu ve sicak yiizeyler arasinda
mesafe birakin.

Elektrik kablosunun ve fisin su, buhar veya diger
sivilara temas etmesini nleyin.

Sadece kuru i¢ mekanlarda kullanin (6rn. asla
banyo kivetinde, saunada vs. kullanmayin).
Suya diismis bir cihaza kesinlikle dokunmayin!
Elektrik adaptérinl hemen prizden gekin.
Cihazi hicbir sekilde darbeye maruz birakmayin
ve yere dusirmeyin.

Onarim

A Uyari!

Cihaz kesinlikle agilmamalidir.

Onarimlar yalnizca kalifiye elemanlar tarafindan
yapilabilir. Nizami olmayan onarimlar kullanici
icin ciddi tehlikeler olusturabilir. Onarim igin
musteri servisi veya yetkili bir saticiya bagvurun.
Cihazin elektrik kablosu veya elektrik adaptori
zarar gérmusse, Uretici veya yetkili musteri
hizmetleri birimince degistirilmelidir.

Yangin tehlikesi

A Uyan!

Amacina uygun olmayan kullanim veya kullanim
kilavuzunun dikkate alinmamasi gibi durumlar
yangin tehlikesine yol agar!

Cihazi battaniye veya yastik gibi nesnelerle
Orterek kullanmayin.

Cihazi kolayca tutusabilen maddelerin yakininda
kullanmayin.

Kullanim

A Uyari!

Cihaz sadece kullanim kilavuzunda agiklanan
sekilde kullaniimak Uzere tasarlanmistir.

Uygun olmayan ve dikkatsiz kullanimdan &turt
olusacak hasarlardan tretici firma sorumlu
degildir.

Her kullanimdan sonra ve her temizlikten énce
cihazi agma/kapama diigmesinden kapatin.
Elektrik adaptorini prizden gekin.

Elektrik kablosunu ayaginiz takilmayacak
sekilde yerlestirin.

Asagida belirtilen bdlgelere uygulama yapmayin:
GOz cevresi ve kulak.

Ultrason cihazini tamamen saglikli ve saglam
deri lizerinde kullanin.

Elektrikli veya metal implantlar tasiyorsaniz
ultrason cihazini kullanmayin.

/I\ Dikkat

Cihazin lzerine herhangi bir cisim koymayin.
Cihazi yuksek sicakliklardan koruyun.



3. Uriin 6zellikleri

Beurer FCES80 ile kozmetik cilt bakiminizi evde
kendiniz uygulayabilirsiniz. Simdiye kadar
sadece glzellik salonlarinda miimkin olan cilt
bakiminizi artik FCES80 ile duizenli olarak evde
uygulayabilirsiniz.

Ultrason basligi saniyede yaklasik 5 milyon hafif
titresim olusturur. Bu titresimler cildinize niifuz
eder ve boylece cildin farkli katmanlarini uyarir.
Titresim cildin derin tabakalarina ulasir ve cildi

4. Cihaz agiklamasi

daha gegirgen yaparak islem sirasindaki bakim
urtinlerinin ve nemin bu alt tabakalara niifuz
etmesini saglar. Metabolizma ve detoksifikasyon
uyarilir. Ultrason uygulamasi lenf sistemini etkiler.
Hucreleriniz daha hizli bir sekilde yenilenir. Bu
faktorler bir araya geldiginde bitin cilt gérinimini
iyilestirir ve sizin geng ve saglikli gériinmenizi
saglar.

1 Seffaf kapak

2 Ultrason baslgi

Yesil LED,

cihaz galistiginda yanar

4 Acma/kapama digmesi

Kirmizi LED,
sarj edilebilir pil sarj edilirken yanar

6 Sarj istasyonu
7 Sarj edilebilir pil temas noktalari

8 Sarj istasyonu fisi
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5. Calistirma

Cihazi kutusundan ¢ikarin

A Uyari!
Cocuklari ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Bogulma tehlikesi vardir.

Karton ambalaji agin

Seffaf kapakli ultrason cihazini, sarj istasyonunu
ve sebeke adaptorli kabloyu ¢ikarin

Tum pargalari kontrol ederek herhangi bir hasar
olmadigindan emin olun

Cihazi koyacaginiz yer

A

Uyari!
Cihazi calistirmadan énce Givenlik
bélimindeki guvenlik ydnergelerini okuyun.
D> Guvenlik, sayfa 53-54
¢ Elektrik kablosunu ayaginiz takilmayacak
sekilde yerlestirin.

Elektrik kablosunun fisini sarj istasyonuna takin

Sarj istasyonunu dlz, yatay bir zemine
yerlestirin

>

6.

Elektrik adaptorini prize takin

Kullanim

Sarj edilebilir pilin sarj edilmesi

Cihazi sarj istasyonuna yerlestirin

Kirmizi LED 1g1gi yanar, bu sarj isleminin bagladigini
ve sarj edilebilir pilin sarj oldugunu gésterir.

ilk sarj veya uzun bir siire sonra tekrar sarj edilmesi
durumunda sarj islemi yaklasik 3 saat surer.

Duzenli kullanimda sarj islemi yaklasik 2 saat iginde
tamamlanir.

Sarj islemi tamamlandiktan sonra kirmizi LED séner.

© Onemii!

Sarj edilebilir pilin dmriinl uzatmak igin cihazi
tekrar komple (yakl. 2 saat) sarj etmeden 6nce
tamamen bosalmasini bekleyin.

Ultrasonun calismasinin test edilmesi
Ultrason basliginin galismasini test edin.

> Ultrason baghiginin tizerine dikkatle bir iki damla
su damlatin

> Cihazi agma/kapama digmesinden agin
Su damlasi titresirse, cihaz calisiyor demektir.

/\ Uyart!
e Cihaz calistirmadan 6nce Givenlik
bélimindeki guvenlik yonergelerini okuyun.

D> Guvenlik, sayfa 53-54

/\ Dikkat!

e Herhangi bir tahris meydana geldigi taktirde
hemen uygulamayi birakin.

e Ultrason cihazini ilk kez kullaniyorsaniz veya
hassas bir cildiniz varsa, uygulama stiresini
kisaltin.
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© Onemii!

e Uygulamadan 6nce yliziniizli iyice temizleyin.
Sadece su bazli jeller ve bakim kremleri
kullanin. Yagli bakim kremleri ultrason cihazinin
etkisini artirmaz.

Kullandiginiz bakim kremini veya jeli cildinizin
tolere edip etmedigini test edin.




Cilt tolerans testi

Cilt problemi yasamamak icin bakim kreminin
cildinize uygun olup olmadigini kontrol edin.

> Dirseginizin i¢ kisminda bir yeri sabun ile

temizledikten sonra temizlenen kismin Uzerine

bakim kremini siiriin, cildin emmesini ve

Sonraki 48 saat icinde cilt bir reaksiyon
gostermezse, test ettiginiz kremi tereddiitsliz
kullanabilirsiniz.

48 saat sona ermeden &nce cilt reaksiyon
gosterdigi takdirde, test ettiginiz bakim kremini
cilt bakiminizda kullanmayin.

kurumasini bekleyin.

Riskler ve yan etkiler

/\ Uyart! © Onemli!

e (Cihaz kalp rahatsizliklari, aktif damar e Ultrason uygulamasi kan dolasimini hizlandirir
hastaliklari, kalp atislarini diizenleyen cihazi, ve toksinleri atar. Bu bosaltma etkisi nedeniyle
tromboz, karaciger ve bdbrek hastaliklari, baska etkilerin yani sira cilt daha az sikiymig
agir metabolizma hastaliklari olan veya kan gibi bir his uyanabilir. Bu 6zellikle bagdokusu
pihtilagsmasini énleyen ilaglar alan kisilerde cok ince olan cilt tipleri i¢in gecerlidir. Bu
kullanilmamalidir. durumda, tedaviler arasinda en az bir hafta

e Uygulama tibbi transplantlari olan kisilerde, birakiimalidir.

gebelik ve emzirme déneminde, metal e Bakim konsantresinin uygulanmasi sonucu
protezleri ve ileri hastaliklari olan kisilerde alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.
Onerilmez.

Emin olmadiginiz durumlarda kullanmadan 6nce doktorunuza basvurun.

Tavsiye edilen tedavi siiresi ve sikhgi

Cilt bakiminizi en fazla haftada 3 kez ve her
uygulamada 10 dakika sure ile uygulamanizi tavsiye
ediyoruz.

Cilt bakimina baslamak

> Uygulanacak bdlgeyi iyice temizleyin
> Ultrason basliginin seffaf kapagini ¢ikarin
> Ylzlinuze az miktarda bakim kremi siirtin

> Cihazi calistirmak icin agma/kapama diigmesine
basin
Yesil LED yanar..
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Ultrason basligini hareket ettirin

Ultrason basliginin ylziinizin tzerindeki hareketleri e Her hareketin bitiminde cihazi yuziiniizden

yaklasik olarak dogal lenf akisina uygundur. Cilt kaldirin ve tekrar baslangi¢ noktasindan
bak|m| icin 6nerilen islemlerden birini uygulayin. baslayin.
Cildinizin Uzerine ultrason basligini yerlestirin. * Her zaman komple bir dénglyl uygulayin.
Cihazi yuzlniiziin tizerinde kaydirirken hafifce e (Cihazi ileri geri oynatmayin.
bastirin. ¢ Uygulama sirasinda cihazi uzun sire bir
e Y{izlnizln ortasindan dis tarafina dogru ve pozisyonda tutmayin ve sirekli hareket ettirin.

asagidan yukari dogru yavasga uygulayin.

Komple yiiz bakiminin tavsiye edilen uygulanmasi

e Her hareketin suresi yaklasik 5 saniyedir. ¢ Bir dongliyl komple uyguladiktan sonra diger
e Her hareketi sekiz kez tekrarlayin. yuz kismina komple bir déngu uygulanir.

> Cenedenkulak altina > Ceneden kulak > Agzin késesinden > Burnun altindan
kadar hareket ettirin Onlne kadar hareket kulagin izerine kulagin izerine
ettirin kadar hareket ettirin kadar hareket ettirin

> Agiz kenarinin > Burun deliginden > Alin ortasindan yay
oniinden burun elmacik kemigine cizerek yana dogru
deligine kadar kadar hareket ettirin hareket ettirin

hareket ettirin
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7. Temizlik ve bakim

A Uyari!

e Glvenlik bolumundeki glvenlik ydnergelerini
okuyun.

> Guvenlik, sayfa 53-54

Her kullanimdan sonra ve her temizlikten énce
cihazi agma/kapama diigmesinden kapatin.
Elektrik adaptdrunl prizden gekin.

Sarj istasyonunun elektrik adaptort fise
takiliyken cihazi kesinlikle temizlemeyin.

Cihazi agma/kapama diigmesinden kapatin
Elektrik adaptorinl prizden gekin

Kagit mendil ile ultrason bashgini silin
Krem artiklari bu sekilde iyice temizlenmelidir.
Gerektiginde hafif nemli bez kullanarak

© Onemli!

Cihazi yalnizca belirtilen sekilde temizleyin.
Sarj istasyonuna kesinlikle su girmemelidir.
Cozelti maddeleri igeren temizlik maddeleri
kullanmayin.

Temizlik icin yalnizca yumusak bir temizlik
maddesi veya sirke/sirke bazli temizleyici

kullanin.

Temizlikten sonra

> Elektrik adaptorini takin
> Cihazi sarj edin
D> Galistirma [> Sarj edilebilir pili sarj edin

temizleyin

8. Sorunlarin giderilmesi

Sorun Sebep Cozlim
Cihaz agildiginda Sarj edilebilir pil bosalmis olabilir mi?  [> Cihazin sarj edilebilir pilini sarj edin
calismiyor. > Galistirma

D> Sarj edilebilir pili sarj edin

Yesil LED yanip sénuyor.

Sarj edilebilir pil nerdeyse tamamen
bosalmis olabilir mi?

> Cihazin sarj edilebilir pilini sarj edin
D> Calistirma
> Sarj edilebilir pili sarj edin

Sarj edilebilir pilin sarji
sirasinda ariza durumu.
Cihaz sarj Unitesinin
Uzerine yerlestirildikten
sonra kirmizi LED
yanmiyor.

Elektrik adaptéri dogru takiimis mi?

> Elektrik adaptériini prize takin.

Sarj cihazinin kablosunun fisi dogru
takil mi?

> Sarj istasyonunun arka tarafina fisi
takin

Cihaz sarj istasyonuna dogru
yerlestiriimis mi?

> Cihazi kaldirin ve tekrar sarj
istasyonun Uzerine yerlestirin. Sarj
istasyonu diiz durmalidir ve cihaz
devriimemelidir.

Cihazin ve sarj istasyonunun sarj
edilebilir pil temas noktalari kirlenmis
mi?

> Cihazin sarj istasyonunun temas
noktalarini tily birakmayan bir bezle
temizleyin

Cihaz 2 saat sonra hala
tamamen sarj ediimedi.
Kirmizi LED is1g1 yaniyor.

Cihaz ilk kez mi kullaniliyor?
Cihaz alti aydan uzun bir sliredir
kullanilmadi mi?

> Sarj edilebilir pil tamamen
bosaldiginda sarj sliresi 2 saati
gecebilir
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9. Teknik veriler

Olgiiler (Cap x Y) Sarj istasyonu dahil yaklasik 7 cm x 17,5 cm
Sebeke gerilimi/frekansi 100-240 V / 50/60 Hz
Sarj edilebilir pil NiMH

Sarj edilebilir pille galisma slresi Her sarj yaklasik 20 dakika, 6mir déngusu yaklasik 500 sarj

@ Cihaz cift koruyucu izolasyonludur ve Koruma Sinifi 2'ye
tabidir.

isaretlerin agiklamasi

10. Elden cikarma

Sarj edilebilir NiMH pil degerli bir kaynaktir ve ayri

olarak elden gikariimalidir. > Sarj edilebilir pil fisini devre levhasindan gekerek
cikarin

Sarj edilebilir pili elden ¢cikarmadan 6nce
cihazdan cikarin > NiMH sarj edilebilir pili ¢ikarin ve ayri olarak
> Cihazi agma/kapama diigmesinden kapatin elden cikarin

Yesil LED yanmamalidir. )

Malzemelerin elden cikarilmasi sirasinda
Cihaz tabanindaki vidayi ¢ikarin yerel yénetmeliklere uyun. Cihazi liitfen
Cihaz tabanini cikarin elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili ‘
¢ AT Direktifi — WEEE‘ye (Waste Electrical anc S-—

Ultrason basligini sarj edilebilir pil béimesiyle Electronic Equipment) uygun sekilde elden
birlikte gévdeden cekerek cikarin cikarin.

Bertaraf etmeyle ilgili diger sorularinizi bertaraf
etmeden sorumlu yerel makamlara iletebilirsiniz.
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PYCCKUi

YBa)kaembliii noKynaTeb,

Mbl 6narogapum Bac 3a BbiGop NpogyKuun Hallen
tvpmbl. Mbl NPON3BOANM COBPEMEHHbIE, TLLATENbHO
MPOTECTUPOBAHHbIE, BbICOKOKAYECTBEHHbIE U3LENNs
ANS U3MEPEHNs MacChl, apTepUanbHoro aBeHus,
Temnepatypbl Tena, nynbca, MArkoii Tepanim,

1. Micnonb3oBaHMe NO HAZHAYEHMIO .......veceeverrenene
2. YKasaHus Mo TexHuke 6e30NacHoCTH. .
3. [Inst 03HaKoMeHus ...
4. Onucanue npuéopa
5. MoproToBka K padoTe.
6

7

8

. O6enyxuBaHue....

. O4ncTka u yxog...

. Y70 Aenatb Npu BO3HNKHOBEHUN KaKX-
NGO NPOBAEM? ....ooeererricrrereens

. TexH14ecKmne xapakTepucTuKy...

10. YTunusaups .

11. FapaHTus

©

O6bem nocTaBKun

3apsgHoe yCTponCTBO.
Brnok nutaHus ¢ ceTeBbiM Kabenem.

Mpu6op Ans yxoaa 3a KoXel nua ¢ KPbILLKO.

Maccaxa v 04MCTKI Bo3pyxa.
BHumaTenbHo NpoyTUTe faHHyio MHCTPYKLMIO 1 crepyiiTe
yKa3aHWsiM, NPUBEAEHHBIM B Heil.

C HannyuLwmmin noxxenaHnsimu,
Komnaxus Beurer

MpepocTtepexeHne!
HecobniopgeHne aTux ykasaHuin MoXxeT
MPUBECTU K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

BHumaHue!

HecobniogeHne aTux ykazaHuin MoxeT
NPUBECTU K NIETKUM NMOBPEXTEHUAM NN
NPUYNHNTL BPeS.

BaxHo!

HecobniopeHne aTux ykasaHuii MOXeT
HaHecTw yLepb NnpegmeTam nnm
OKpy>XatoLLen cpepe.

@ =P

> lNepekpecTHas ccblfika Ha fpyroi
a63aL.

KpeM (15M) (Yepes Toprosoro npepcrasutens 8 Baweli cTpaqe Bbl MOXeTe AOMOMHNTENBHO 3aKa3aTh
YBRAXHSOLMIA Kpem (Homep 3akasa 162.944), cneynanbHo Nnofo6paHHblii A1 KOCMETUYECKOro yNbTPa3ByKOBOro
npuéopa Pureo Sonic FC80. BocnonbayiiTech 415 3TOro npunaraiowyiMcs Cnnckom afpecoB CEepBUCHbIX LLEHTPOB.)
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A\ NMPEAOCTEPEXXEHUE

¢ [1pnbop npegHa3HaveH ons AoOMaLIHEro/4acTHOro nosb30BaHus,
Ncnonb3oBaHme Npméopa B KOMMEPHECKMX LieNISX 3arnpeLLeHO.

¢ [1aHHbIN NprOOP MOXET UCMONb30BaTLCA AETbMI CTapLue 8 neT,
a TakXe nuamm ¢ orpaHnYeHHbIMU PU3NYECKUMI, CEHCOPHBIMU
NN YMCTBEHHBIMU CMIOCOBHOCTAMI B TOM Cilyyae, eCiivi OHW
Haxo4ATCA Mo4 NPUCMOTPOM B3POCHIbIX MW MPOUHCTPYKTUPOBaHbI O
6e30MacHOM NpUMeHeHu Npuéopa 1 BO3MOXXHbIX OMAacHOCTSX.

* He nossonante getam urpatb ¢ Npubéopom.

® QuncTKa 1 TEXHNYECKOE 06CNY>XMBaHNE AETbMI [OMYCKAETCH
TOMBKO NOA, MPUCMOTPOM B3POCTIbIX.

¢ ECcnim NpoBop, CETEBOro NUTaHNS 3TOMO Npuéopa NoBPEXAeH, TO BO
N36eXaHne onacHOCTN OH NOANEXUT 3aMEHE CEPBUCHON CNy>XOOM.
Cam nposog 1 paboTa Mo ero 3ameHe nnatHas ycnyra.

1. Wcnonb3oBaHue no Ha3Ha4eHUIo

Mpnbop Ans yxoaa 3a Koxew Nnua npegHasHaqveH Vicnonk3ayiite npréop TONbKO OM1CaHHbLIM
L1151 KOCMETUYECKOro yxoa 3a KOXel nnua. cnocobom.

BHumaTenbHo cneflyinTe ykasaHuaM Mo TeXHNKe pnbop npefHasHa4eH Ans 4acTHOro
6e30MacHOCTY B AaHHOW MHCTPYKLMM NO NoJSib30BaHNSA.

NPUMEHERUIO.

2. YkasaHus no TexHuke 6e30MacHOCTU.

® BHUMaTENbHO NPOYTUTE JAHHYIO MHCTPYKLMIO Yaap anekTpu4ecKkum TOKOM
no npumeHexuto! HecobntopeHne

HIKECTIeAYIOLLMX YKa3aHNIA MOXET

A MpepoctepexeHue!
NpWBECTU K MaTepuanbHoOMy yLep6y nnm

TPaBMMUPOBaHUIO NOAEN. e OCTOPOXHO 1 6EPEXHO UCNONb3YTe 3TOT
o CoxpaHuTe 3Ty MHCTPYKLMIO U AepXUTe npnbop ANs yxopa 3a KOXel nnua, kak
ee B MeCTe, fOCTYMHOM Af1s1 ApYrixX 1 Nto6OON [PYromn aNeKTpu4eckuin npnoop,
nonb3osareneii. 4TO6bI U36€XaThb ONacCHOCTY NOPaXKeHNs
¢ [lepepasaiTe Npu6op APYromy Yenoseky 3MIEKTPUYECKIM TOKOM.

BMECTE C UHCTPYKLMEN.
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e OkcnayaTupymnte Npuéop TOMbKO C BXOAALLMM
B KOMMJIEKT NOCTaBKM 610KOM NUTaHMS
11 TONbKO MNP HaNPsKeHUM, yKa3aHHOM Ha
MapKMpoBKe npuéopa.

e [logcoenuHsiiTe ceTeBom Kabenb K po3eTke
TONbKO TOrAa, Koraa npruéop BbIKIOYEH.

e He ncnonb3yinte npnbop nnu ero
NPUHAANEXHOCTM NPW BUAUMBIX
NOBPEXAEHNSIX.

e He ucnonb3yiiTe Npu6op nocne nageHus unu
nonagaxusi B HEro BoAbl.

e He ncnonb3yiiTe Npu6op BO BPEMS FPO3bl.

e [lpu gedekTax nnm Henonagkax B paboTe
HEMEIEHHO OTKNoYMTE NprU6op. BblHbTE
LUTEKEP U3 PO3ETKN.

* Hukorpa He TsHUTE 3a ceTeBoi Kabenb nm 3a

npuéop, 4To6bI BbIHYTh 610K NMUTAHNS 3 PO3ETKN.

* Hukorga He nepemellaiite Nnpubop, fepxa ero
3a CeTeBOIi Kabesb.

* He 3axumaliite ceTeBoil kabesb.

o CeTeBoli Kabenb JOMIKEH HAXOANTbCS Ha
PacCTOSIHUM OT rOpPsIYUX NMOBEPXHOCTEN.

e YbepuTech, 4TO CeTeBOMN Kabenb 1 610K
MUTaHNSt He KOHTaKTUPYIOT C BOLOW, MapoM 1iu
LPYTMUN XXUAKOCTSIMU.

e llcnonb3ayiite Npuéop TONbKO B CyXnX
NOMeLLEHMSAX (Hanprumep, HAKOraa He
CMONb3YITE €ro B BaHHOI, cayHe U T. f.).

* Hukorga He nbiTaiTech B3TbCSA 3a Npuoop,
€C/1 OH ynan B Bofly. HemeneHHO BbiHbTE
610K MUTAHNS U3 PO3ETKU.

e Bepernte npu6op OT yAapoB 1 NageHuil.

PemoHT npubopa

A MpepocTepexeHue!

e [lpnbop 3anpeLLeHo OTKpbIBaTb.

® PeMOHTHble paboThbl ANEKTPUHECKNX
npU60POB AOMKHbI MPON3BOANTLCS TONBKO
cneynanuctamu. MNpn HeHapnexatiem
BbINOMHEHUN PEMOHTA Nonb3oBaTeb
nogsepraeT cebs 60MbLUOK onacHocTu. Ecnu
npu6op Hy>XAaeTcsa B peMOHTe, o6paTnTech
B CEPBUICHYIO CNYXBY 1N K aBTOPU30BAHHOMY
TOProBOMYy NpeAcTaBuTenio.

e Ecnn 610K NUTaHUs Unmn ceTeBon Kabenb
NOBPEXAEH, OH A0MXeH BbiTb 3aMeHeH
NPOU3BOAUTENIEM W aBTOPU30BAHHO
CEepBICHON Cy>K6OM.

OnacHocTb noxapa

A MpepocTepexeHue!

Vicnonb3oBaHne npnéopa He N0 Ha3HaYeHuIo

AN HecobNtoaeHVE NPaBul, YKa3aHHbIX B 9TOW

VHCTPYKLWW, MOXET Npu onpefeneHHbIX

006CTOATENbCTBAX NPUBECTM K Noxapy!

* He ucnonbayiiTe Npnbop HaKpbITLIM, HANPUMEP,
MO, OLEANOM UMY NOAYLLKOMN.

e He ncnonb3ayinte npuéop 863N OT
NerkoBoCMIaMeHsIOLLMXCS BELLECTB.

O6cnyXxuBaHue

A MpepocTepexeHue!

o [Tpr6op AOMKEH UCMOMb30BAaTLCS TONIbKO
B LIeJISIX, OMCaHHbIX B AaHHON NHCTPYKLMK
o npumeHeHwuto. MNMponssoanTens He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 32 YLIEPO, MPUYNHEHHBI
BCNeACTBE NCMONb30BaHNs Npubéopa He no
Ha3HaYeHMIo 1N XanaTHOro 06paLLeHuns C HIM.

e Bolkntoyante npubop nocne Kaxmoro
NPUMEHEHMS 11 NEPEL YACTKOI, UCTIONb3YS
BbIK/Il04aTeNb. BbIHbTE 610K MUTAHUS U3
PO3ETKM.

o [lonoxuTte ceTeBoii Kabesb Tak, YTOObl He
CMOTKHYTbCS 06 Hero.

e He Bo3pencTByiTe NPUGOPOM Ha cnegytoLimne
obnacTu: rnas 1 06nacTb HEMOCPEACTBEHHO
BOKPYT HEro, a TakXe yxo.

e lIcnonbayiiTe Nproop OS5t yXxofa 3a KoXen
NLa TONbKO Ha NOMHOCTbIO 30POBOI
11 HEMOBPEXAEHHO KOXE.

e He ucnonb3yiiTe Npu6op Ans yxoaa 3a Koxen
NALA NPU HANUYMY 3NEKTPUYECKUX U
MeTanIN4eckux MnIaHTaTos.
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A BHumaHue!

* He cTaBbTe HUKaKve npeamMeThl Ha Npruoop.
e Bepernte npubop OT BbICOKUX TEMMNEPATyp.

3. [Ans o3HakomsieHus

C nomoLypto npubéopa Beurer FCE8O Bbi MoxeTe
coBepLLaTh KOCMETUYECKUIA YXOF, 3a KOXEl nnua
CaMOCTOSATENbHO B JOMALLHUX YCNOBUSAX. TO, YTO
paHblLe 60 BO3MOXHO TOMBbKO B KOCMETUYECKON
CTYAUU, TENepb BO3MOXHO AOMA C NMOMOLLbIO
FCES80.

Mpr6op Ans yxoaa 3a KoXen nnua B Te4eHue
CeKyH[ibl CO30aeT OKONO 5 MUNNNOHOB MArKNX
kone6aHuin. ATn konebaHms

MPOHVKaIOT B Bally KOXy 1 Takum 06pasom
CTUMYNMPYIOT pa3nnyHble CIou KOXn. 1o
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IBUKEHIEe JOCTUraeT rnyboKmnx CoeB KOXMU,
fenaet ux 6onee NPOHULAEMbIMI 1 NMUTAET UX
Baroi 1 CpeacTBaMu Ans yxXoAa, KoTopble npu
3TOM ncnonb3aytoTes. CTuMynupyeTcs obmMeH
BELLECTB U1 BbIBOA LUIAKOB. YNETPa3ByKOBOM

YXOA BNUSET Ha NMuMdaTnyeckyto cuctemy. Bawum
KneTKu BbiCTpee BocCTaHaBNMBaloTcs. Bmecte atn
(hakTopbl yNyyLIaoT 06LLMiA BUS KOXI 1 AenatoT
Bac 6onee MonogbIM1 1 30OPOBbLIMU.



4. OnucaHue npubopa

1 MpospayHas Kpbilka
2 YnbTpassykoBas ronoska
3eneHblii HaMKaTop

roput Bo Bpemsi paboTbl Npuéopa

4 Bbikntoyatens

KpacHblil nHankaTop
ropuT BO BPEMS 3apsiAKi akkymynsTopa

6 3apsigHoe ycTponcTBO
7 KoHTaKTbl akkymynaTopa

8 LLITekep 3apsgHoro yctpoinctaa

5. MoprotoBKa K pa6oTte

Pacnakyite npu6op MecTo ycTaHoBKM npubopa
A\ NpepocTepexenue! /\ Mpepoctepexenue!
He nasaiite ynakoBOYHbIA MaTepuan AeTsm. o [Ipexzge YeM NPUCTYMNUTb K 1CMONb30BaHI0
CyLecTByeT 0NacHOCTb YAyLIEHNS. npnoopa, MPOYTUTE yKa3aHNs No TEXHUKE
6e3onacHocT B pasaerne «beaonacHocTb».
OTKPOWTE KAPTOHHYIO YMaKOBKY. [> «BesonacHocTb», cTpanmua 62-63

o [lonoxure ceTeBoit Kabesb Tak, YTOObI He

OCTaHbTe NpMBOop ANa yXoha 3a KOXEN nnua ¢
A puoop AN yXOA 4 CMOTKHYTbCSA 06 Hero.

NPO3pPayHON KPbILLKOIA, 3apsifHOe YCTPONCTBO,
Kabenb ¢ 65I0KOM NUTaHUS.

> BcraBbTe WTEkep ceTeBOro kabens B 3apsgHoe
> Y6eauTech B OTCYTCTBUN NOBPEXAEHNIT Ha YCTPOVCTEO.

BCex peransx. > YcTaHoBUTE 3apAAHOE YCTPOIICTBO Ha POBHYIO

FOPU30HTaNbHYH NOBEPXHOCTb.

> BcTaBbTe 610K NUTaHUSA B PO3ETKY.
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3apsagka akkymynstopa

YcraHoBuTe npubop B 3apsifHOE yCTPOKICTBO.
3aropuTcs KpacHbI HANKATOP, 3TO 03HAYaerT,
YTO HayasiCs MPoLECC 3aPSAKN 1 aKKyMysITop
3apsxaeTcs.

O6Lwuin npouecc 3apsaKu B NEPBbI pas unm

MpoBepka paboTocnoco6HOCTH
ynbTpa3ByKa

MpoBepbTe PaboTOCNOCOOHOCTb YNLTPA3BYKOBOM
rONIOBKMN.

nocne JONrMX NEPEPLIBOB B aKCMyaTaLuum SAmMTcs > OCTOPOXHO KanHUTE HECKOMbKO Karesb BOfbl
0KoJ10 3 Yacos. poLecc 3apagku Npu perynspHoin Ha ynbTpa3ByKOBYO rONIOBKY.
aKcnayaTaluumu 3aBepLlaeTcs NpuMepHo nocre 2
qacosy H P prmep > Bknouute npnbop, ncnonb3ys
Vi ) BbIK/tOYaTe b.
racaHue NHAMKaTopa rnoka3blBaeT OKOHYaHue Ec kana Bogsl BUGDUDYIOT, TO MPUGOP
npoecca sapspkm. paGoTOCHOCOGEH.
© BaxHo!
[inst ponroro cpoka cny6bl akkymynstopa
npruéop cnepyeT NOMHOCTLIO Pa3psAUTL Nepes
HOBOW 3apALKON (ANNTENBHOCTbL OKOJO 2 YacoB).
6. O6cnyXxuBaHue
/\ Mpepoctepexexne! /\ BHumanne!

e [Ipexpge YeM NPUCTYMUTbL K UCTOSIb30BaHIO
npuéopa, NPOYTUTE YKa3aHNs Mo TEXHUKE
6e3onacHocTy B pasgene «<be3onacHoCTb».
> «BesonacHocTb», cTpaHula 62-63

e [lpu nosiBNeHUn pasppaxeHuin noboro
BUAa Cpasy Xe npekpaTtnTe NCnonb3oBaHue
npubopa.

¢ [lpu ncnonb3oBaHuu npuéopa ans
YXOAa 3a KoXell n1ua BnepBbie Unv npu
4yBCTBUTENBHON KOXe COKpaTNTe BPeMs ero
1ICMONb30BaHUS.

© BaxHo!

* [lepep ncrnonb3oBaHnem npuéopa Bcerpa
TLaTenbHO MOWTE NINLIO.

* VlcnonbayitTe renn 1 CpepcTaa Ans
yxofa ToNbKo Ha BOAHOW OCHOBE.
Macnocogepxatune cpencTaa Ans yxoaa He
CNocob6CTBYIOT AeCTBNIO Nprbopa Ans yxopa
3a KoXelt nnua.

e [lpoBepbTe, NepeHocuT nu Batua koxa
ncnonb3yemble CPEACTBA NS yXofa 1
KOHTaKTHbIN refb.

66



TecT Ha NePEHOCUMOCTb KOXMU

Bo nsbexxaHue npo6riem ¢ Koxel NpoBepbTe
NepeHOCUMMOCTb CPEACTBA AJ1s yXo4a NPOCThIM
CNoco6oMm.

> OcHoBaTefbHO BbIMOITE MblfIOM 061acTb

NOKTEBOro cruba, HaHecuTe HEMHOro CpefcTBa

[N yXOf4a Ha BbIMbITYI0 0651aCTb, falTe eMy
BMWTATLCA 1 BLICOXHYTh.

Pucku n no6o4Hbie achdheKTbl

Ecnun B TeveHve cnegyrownx 48 4acos KoXa He
MOKaXXET HUKaKIX peakLyii, To NPOBEPEHHOE
CPEACTBO MOXHO ByAeT ncnonb3oBath 6e3
BCSIKIX OMaceHui.

Ecnn xe B TeveHne 48 yacoB NposBATCS
peakLny Ha KOXe, TO CPEACTBO He CreayeT
1CMonb30BaTh 4151 YXOAa 3a NNLOM.

A BHumaHue!

e [pnbop 3anpeLleHo NCnonb30BaThb nnLam,
CTpajaloLLyM cepaeyHbIMy 3a601eBaHUAMM
aKTVBHBIMW 3a60N1eBaHUAMI COCYL0B,
TPOM6030M, 3a60NEBAHNAMI NEYEeHN
1 NOYEK, CEPbE3HBIMU OCIOXHEHNAMM
XKNPOBOro 06MeHa, NnLam, UCMOob3YHOLLM
KapauoCcTUMYNSTOP UAK NPUHMMAIOLLAM
nekapcTBa, NPensTCTBYIOLWME CBEPTLIBAHUIO
KpoBW.

e [Ipn6op He PeKOMEHAYeTCS NCMONb30BaTh
NPV HANNYUU MeAULIMHCKNX TPaHCMNaHTaToB,
BO BPeMsi 6epEMEHHOCTM 1 KOPMAEHUS, NpK
HanM4MnM MeTanIM4ecKuxX NPOTe30B NN Npu
nporpeccupyioLLmx 3abonesaHnsx.

o

BaxHo!

Mpu neveHnn ynsTpassBykom CTUMYNUPyeTCs
KpOBOCHabXXeHNe N MPONCXOAUT OYULLiEHE
opraHuama ot Lwiakos. Mpu U3BECTHbIX
YCNOBUAX 3TOT APeHaKHbI 3 DEKT MOXeT
MPUBECTU K CHIKEHWIO YNPYrOCTH KOXMU.
Mpexxae BCero 3To 0THOCMTCS K TUMY KOXN C
0Y4eHb TOHKOI COeANHNTENBHON TKaHbIo. Mpu
NPOSIBEHNN JAHHOrO CUMMTOMA HEOOXOANMO
OTNOXWUTb NIeYEeHNE KaK MUHUMYM Ha Heflento.

MpumMeHeHne nevebHOro KoHLeHTpaTa MoXeT
BbI3blBaTb annepruyeckue peakLmm.

B cnyyae comHeHuin nepeq npuMeHeHnem npnbopa
MPOKOHCYNLTUPYTECH C BPA4OM.

PeKomeH,qyemaﬂ HYacToTa u gnnTesibHOCTb yxoaa

Mbl PeKoMeHAyeM CoBepLlaTb yXo[ 3a KoXel nuua

Makcumym 3 pasa B Hegento no 10 MUHyT.

Hauyano yxopa

TwarenbHO BbIMONTE 06/1aCTb yX0aa.

CHUMUTE NPO3PaYHyI0 KPbILLKY
C yNbTPa3BYyKOBO MONOBKU.

> Pacnpegenute cpeacTBO A1 yXo4a Ha nuue.

>
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Bkntounte npubop HaxxaTuem Ha BblKftoYaTesb.
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[BnXxeHune ynbTpa3ByKOBOIN rONI0OBKOMN

[IBM>XeHMA ynbTpasByKoBOW FOIOBKM MO

NMOBEPXHOCTM 1L AOMKHbI MPUMEPHO

COOTBETCTBOBATb ECTECTBEHHOMY NIMMOTOKY.

MpuaepXxvBaiTeCb OAHON U3 PEKOMEHA0BAHHbIX

npouenyp Ans yxofa 3a nLoMm.

e [lpunoxumTe ynsTpas3BykoBYH FONOBKY K KOXE.
Cnerka npuxas npnéop, BOAUTE MO NNLly.

e BepgnTe MeNEHHO OT LieHTPa NnLia K BHELLHUM
Kpasim, a TaKk>xe CHI3y BBEpX.

B KoHLe ABV>XEHNSt NPUNOAHNMITE NPUOOP

1 HA4YHUTE 3aHOBO C UCXOLHOMO MyHKTa.
Bcerpa BbINOAHANTE LMK MOMHOCTbIO.

He nepemelyaiite npubop B pasHbie CTOPOHDI.
Bo BpeMms yxopa NnoCTosHHO nepemMeLyante
npuéop, He oCTaBarTeCh [ONTO B OLHON TOYKE.

PekomeHayemas npoueaypa o6Liero yxona 3a JuLom

e [InnTenbHOCTb KaXKAOro ABMXKEHUA COCTaBNSET

OKOJ10 5 CeKyHf.
e [loBTOpPANTE KaXKA0E ABMKEHUE BOCEMb Pa3.

BbINONHANTE LYK MOMHOCTBIO, @ 38 HIM 06LLNIA
LMK ANS APYroii MOMOBUHbI L.

> Ot nog6opopka o > Ot nog6opoaka o
obnacTu nepeg, yxom

06nacTu nog yxom

> Oryronka pta go > Ot obnacti nop
0651acTu Haf yXxom

HOCOM [0 06nacTt
Haf yXom

> Ortyronka pta go > OT HocoBOro Kpbina

HOCOBOIO Kpblj1a [0 CKYybl

> OT cepegyuHbl n6a
Lyron fo kpast



7. Ouuctka u yxon

A MpepocTepexeHune!

lpoyTnTe yKasaHns no TexHnke 6e30nacHOCTy
B pasgene «besonacHoCTb».

> «BesonacHoCTb», CTpaHula 62-63
BoikntouainTe npubop nocne Kaxaoro
NPUMEHEHUS 1 Nepef, YNCTKOIA, NCMonb3ys
BbIK/tO4aTeNb.

BbIHbTE 610K MUTAHUS U3 PO3ETKM.

Hukoraa He NPoON3BOANTE OYNCTKY 3apSAHOIO
YCTPOIACTBa NP BCTABNEHHOM B CETb B/10Ke
nUTaHNs.

0 BaxHo!

e YucTtuTe NpnbOP TONBKO YKa3aHHbIM
crnocobom.

e Ha npn6op nnm 3apsgHoe YCTPONCTBO
HW B KOEM Clly4ae He AomKHa nonagartb
XKULKOCTb.

* He ncnonb3yinTe YACTALWME CPEACTBA,
CofepKaLlime pacTBOpUTESNb.

* licnonbayiiTe 4N YACTKN TONbKO MSIrkue
MOIOLLE CPELCTBA UMK YKCYC / YACTALLME
CPEeACTBa, CoAepxKaLLlme yKCyc.

BbikntounTe npnbop, Mcnonb3ys BblkNoYaTenb.

BbIHbTE 610K MUTAHUS U3 PO3ETKM.

MpoTpuTe ynbTPa3ByKOBYIO FONOBKY
KOCMeTMYecKoii candeTkon.

TiyaTesibHO y[annTe oCTaTky CpeacTsa A4Js
yxoga.

Mpn HeO6XOANMOCTN NOYNCTUTE CRerka
BRaXKHoO cangeTkoin.

Mocne o4ncTku

> BcTaBbTe 650K NUTaHus.

> 3apsgute npuoop.
> Mogrotoeka K pabote
> Bapsaka akkymynsropa
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8. Yto penartb Npyu BOSHMKHOBEHUM KaKUX-nn60o npobnem?

Mpobnema MpuynHa Mepa no yctpaHeHuto

MpuGop He pearvpyeT  |BO3MOXHO, CeNl akKKyMynsTop. > 3apsaguTe akkymynstop

nocne BKIIOYEHNS. D> MoproToBka k pa6ote [> 3apsigka
akkymynstopa

MuraeT 3efeHbiit BO3MOXHO, aKKyMyNSTOP MOYTY MYCTON. |> 3apsaguTte akKyMynsTop

VHOVKaTop. D> MoproToBka k pa6oTe [> 3apsigka

akkymynstopa

Owwnbka npw 3apsake
akkymynstopa. lNocne
yCTaHOBKM Npnéopa Ha
3apsfHoe yCTPONCTBO
HE ropnT KpacHblit
VHAVMKaTOP.

B03MOXHO, HENpaBbHO MOAK0YEH
ceTeBon kabenb.

> Bcrasbre 610K NUTaHNSA B PO3ETKY

B03MOXHO, HenpaBubHO BCTaBNEH
LUTEKEp B 3apsiiHOe YCTPONCTBO.

> BcTasbTe WTekep B 3apsgHoe
YCTPOWCTBO C 3aHEN CTOPOHbI

Bo3moxHO, nprbop HenpasunabHO
NOCTaBNEH Ha 3apsSAHOE YCTPOICTBO.

> [logHumnTe NpM6OP 1 3aHOBO
nocTaBbTe ero Ha 3apsigHoe
yCTpoiicTBO. 3apsiaHoe
YCTPOWCTBO JOMMKHO CTOSATh
npsiMo, 1 NPUGOP He AOMKEH
OMPOKMABIBATHCS.

B03MOXHO, 3arps3HUINCH KOHTaKTbI
aKKymynsTopa Ha npuéope unn
3apsiiHOM YCTPONCTBE.

> [poTpuUTE KOHTaKTbI 3apPSAHOTO
YCTPONCTBA 1 Npubopa Cyxom
candeTkon

Mo ncreyeHnn 2 4acos
npnoop 3apsxeH
HenonHocTbto. fopnT
KpacHblii MHOuKaTop

Bo3moxHo, npubop nucnonb3yetcs
BrepBble.

Bo3moxxHo, npubop He ncnonb3oBancs
6onee nonyroga.

> AKKYMynsTop paspsikeH
0COGEHHO CUNIBHO U EMY,
BO3MOXHO, TpebyeTcs 6onblue 2
4acoB Ans 3apsiaKm

9. TexHuYeckme xapakTepucTUKu

Pasmepebl (duametp x B)

OK. 7 cM x 17,5 cM € 3apsigHbIM YCTPONCTBOM

HanpspkeHne/yacToTa ceTu

100-240 B/ 50/60 Iy

AKKyMynsTop

HUKeNb-MeTannornapuaHbli

Bpems paboTbl akkymynstopa

OK. 20 MUHYT 32 OfHY 3apsAKY, XXN3HEHHBbIN LyKn ok. 500 3apspok

MosicHeHVst K cuMBONaM

=

Mpr6op NMeET LBONHYIO 3aLUNTHYIO N30NSALIMIO
1 COOTBETCTBYET, TaKNM 06pa3oM, Knaccy 3almuThbl 2.
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10. YTunusauyumsa

3apsKaemblii HYKeNb-MeTannorngpuaHbIn > CobngainTte MeCTHble 3aKoHOOaTeNbHbIE
aKKyMYNSTOp SBASIETCS LIEHHBIM PECYPCOM HOPMbI MO yTUAN3aLMN OTXOLOB.
1 JOMKEH YTUAN3MPOBATLCSH 0COObIM 06Pa3oM. Mpnbop cnegyeT yTnaMsnposaTb
M3BnekuTe akkymynsiTop nepeg ytunmsaumen cornacHo AupekTtuse EC no otxopgam
3NEKTPUNHECKOrO 1 ANEKTPOHHOIO
> BblK/iounTe NPUGOP, UCMONb3Ys BbIKMIOYATENb. o6opynosanus — WEEE (Waste Electrical
3esieHblif UHANKATOP He OMKEH ropeTs. and Electronic Equipment).
B cnyyae BonpocoB o6palantecb N\ £
BbikpyTuUTe BUHT Ha AHWLLE npubopa. B MECTHYIO KOMMYHAaIbHYIO CIYyX6Y, “
CHUMUTE AHILLE NpuGopa. OTBETCTBEHHYIO 3a yTUIM3auuo “_
OTXO[0B.

[ocTaHbTe ynbTpa3ByKoBYH FONOBKY
C aKKyMynsiTopom 13 kopriyca.
OTcoennHUTE LUTEKep akKyMynsTopa oT nnartbl.

[ocTaHbTe HUKENb-MeTaniornapuaHbIin
aKKyMynSTop U yTUIU3NPYIATE ero OTAENbHO.

11. MapaHTusa

Mbl npegocTaBnsieM rapaHTuio Ha gedeKkTbl MaTepuanoB U N3roTOBMIEHUS HA CPOK 24 mecsaua
CO [iHSA NPOAaxXn Yepes PO3HUYHYIO CEeTb.
lapaHTUs He pacnpocTpaHsaeTcs:

® Ha cnyyau yulep6a, BbI3BaHHOrO HempaBusibHbIM UCMOJIb30BaHNEM; r
® Ha 6bICTPOM3HALLMBAOLNECS YacTLN (HacafKu)
® Ha fedeKTbl, 0 KOTOPbIX NOKyNaTesb 3HaN B MOMEHT MOKYMKY; AB 02

® Ha cny4am CO6CTBEHHOW BUHbI MOKynaTens.

ToBap cepThuLMPOBaH: 3NeKTPONPUOGOPbI CaHNTapPHO-TNIEHNYECKIe ANS yXoaa 3a
koxeit nuua n tena ---0O00 “BCL, Mupatekc”, NePOCC DE .AB 02.06219,

cpok genctaus ¢ 03.04.2012 no 02.04.2015 rr

Cpok akcnnyaTauun ugenus: MuH. 5 net

®dupma nasrotosutens: Bbolipep Mubx, CocbnmHrep wrpacce 218, 89077-YJ1M, lepmanus

dupma-nmnopTep : OOO0 Bboiipep 109451 r. Mockga, yn. Nepeps.a, 62, kopn.2,0puc 3

CepBUCHBIN LIEHTP: 109451r. Mocksa, yn. MNepepsa, 62, kopn.2, Ten(pakc) 495—658 54 90
bts-service@ctdz.ru

[ata npopgaxu Mopnuck npogasua

LLITamn marasuHa

Mopgnuck nokynarens
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POLSKI

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!

Cieszymy sie, ze zdecydowali sie Pafistwo na
zakup naszego produktu. Nasza marka jest znana
z wysokiej jakosci produktéw poddawanych
surowej kontroli, przeznaczonych do zabiegéw
upiekszajacych, ogrzewania, tagodnej terapii,
pomiaru cisnienia i badania krwi, pomiaru ciezaru

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem......... 73
2. Instrukcje bezpieczenistwa....
3. Przydatne informacje.
4. Opis urzadzenia.
5. Uruchomienie .
6
7
8
9
1

. Obstuga
. Czyszczenie i pielegnacja
. Co robi¢ w razie probleméw?
. Dane techniczne
0. UtYliZacja .....cvveereereecreirecereee s

Zawartos¢é opakowania

Urzadzenie do masazu ultradzwigkami, ostona
tadowarka
Zasilacz z kablem zasilania

ciata, masazu i uzdatniania powietrza.
Prosimy o doktadne przeczytanie instrukcji obstugi
i przestrzeganie wskazéwek.

Z powazaniem
Zespot Beurer

@ = P

Ostrzezenie!

Nieprzestrzeganie wskazéwek moze
doprowadzi¢ do trwatych uszkodzen
ciata.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie wskazéwek moze
doprowadzi¢ do lekkich uszkodzen ciata
lub powstania szkdd.

Wazne!

Nieprzestrzeganie wskazéwek moze
doprowadzi¢ do powstania szkéd
materialnych lub szkdd dla srodowiska
naturalnego.

Przekierowanie do innego akapitu.

Krem (15ml) (Krem nawilzajacy przeznaczony do uzywania wraz z urzadzeniem do masazu twarzy FC80 ,,Pureo

Sonic” mozna zaméwic u lokalnego sprzedawcy, podajac numer katalogowy 162.944. W tym celu mozna skorzystac z

zafaczonej listy adresow serwisowych.)
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/\ OSTRZEZENIE

uzytkowania.

doroste;j.

COWi.

¢ Urzadzenie jest przeznaczone do eksploatacji tylko w strefie domo-
wej/prywatnej, a nie do celdéw komercyjnych.

¢ Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci od 8 roku zycia oraz
osoby z ograniczong sprawnoscia fizyczng, ruchowa i umystowa lub
brakiem doswiadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajduja sie one
pod nadzorem lub otrzymaty instrukcje w jaki sposob bezpiecznie
korzystac¢ z urzadzenia i sg Swiadome zagrozen wyniktych z jego

¢ Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadzeniem.
¢ Czyszczenie i konserwacja urzadzenia nie moga by¢ przeprowad-
zane przez dzieci, chyba ze znajduja sie one pod opiekg osoby

¢ Aby uniknag¢ niebezpieczenstwa, w przypadku uszkodzenia kabla
zasilajgcego urzadzenia jego wymiane nalezy zleci¢ producentowi, w
dziale obstugi klienta lub odpowiednio wykwalifikowanemu fachow-

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie do masazu ultradzwigkami jest
przeznaczone do wykonywania zabiegow
kosmetycznych skory twarzy. Nalezy przestrzegaé
instrukcji bezpieczenstwa zawartych w niniejszej
instrukcji obstugi.

2. Instrukcje bezpieczenstwa

e Nalezy uwaznie przeczytaé niniejsza instrukcje
obstugi! Nieprzestrzeganie ponizszych
wskazdéwek moze spowodowaé powstanie
szkdd rzeczowych i osobowych.

¢ Niniejsza instrukcje obstugi nalezy zachowaé
oraz nalezy zapewni¢ do niej dostep wszystkim
uzytkownikom.

e W razie przekazania urzadzenia innym osobom
nalezy dotaczyé réwniez instrukcje obstugi.

Urzadzenia nalezy stosowacé tylko w podany
sposob.

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku
prywatnego.

Porazenie pradem elektrycznym

A Ostrzezenie!

e Tak jak kazde urzadzenie elektryczne, réwniez
urzadzenie do masazu ultradzwigkami nalezy
uzytkowac w sposdb ostrozny i rozwazny, aby
unikng¢ porazenia pradem elektrycznym.
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¢ Urzadzenie nalezy uzywac wytacznie
z zasilaczem dostarczonym wraz z urzadzeniem
oraz korzystac z napiecia sieciowego podanego
na tabliczce znamionowe;.

e Zasilacz nalezy podtgczac do sieci tylko wtedy,
gdy urzadzenie jest wytaczone.

¢ Urzadzenia oraz akcesoriow nigdy nie nalezy
uzywac w razie, jesli posiadaja one widoczne
uszkodzenia.

e Urzadzenia nie nalezy uzywag, jesli upadto lub
jesli do jego wnetrza dostata sie woda.

¢ Urzadzenia nie nalezy uzywac podczas burzy.

W razie wystapienia uszkodzen lub zaktdcen

W pracy urzadzenia nalezy je natychmiast

wytgczy€. Nastepnie nalezy wyja¢ wtyczke

z gniazdka.

¢ Wyciagajac zasilacz z gniazdka nie wolno
ciggna¢ za kabel ani za urzadzenie.

¢ Nie wolno trzymac ani przenosi¢ urzadzenia,
trzymajac za kabel zasilania.

¢ Nie owija¢ ciasno kabla zasilania wokot
urzadzenia.

¢ Nalezy zachowac odstep pomiedzy kablem a
goracymi powierzchniami.

¢ Nalezy upewnic sie, ze kabel zasilania oraz
zasilacz nie majg kontaktu z woda, para ani
innymi cieczami.

e Dlatego urzadzenie wolno uzytkowaé tylko
w suchych pomieszczeniach (np. nigdy
w tazience, w saunie itp.).

¢ Nigdy nie nalezy siega¢ po urzadzenie, jesli
wpadto do wody. Nalezy natychmiast wyjac¢
zasilacz z gniazdka.

¢ Nie nalezy narazaé urzadzenia na uderzenia
mechaniczne ani na upadki.

Naprawa

A Ostrzezenie!

¢ Nie nalezy otwiera¢ urzadzenia.

e Naprawy urzadzen elektrycznych moga by¢
przeprowadzane wytacznie przez fachowcow.
Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa
moze spowodowac powazne zagrozenia dla
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uzytkownika. W przypadku koniecznosci
naprawy nalezy zwrécié sie do punktu obstugi
klienta lub autoryzowanego sprzedawcy.

Jesli kabel zasilania lub zasilacz urzadzenia
ulegt uszkodzeniu, musi zosta¢ wymieniony
przez producenta lub w autoryzowanym
punkcie obstugi klienta.

Zagrozenie pozarowe

A Ostrzezenie!

W przypadku uzycia niezgodnego

z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania instrukcji
obstugi moze doj$¢ do zagrozenia pozarowego!

¢ Urzadzenia nie nalezy uzywac pod przykryciem,
np. pod kocem lub poduszka.

Nie uzywac¢ urzadzenia w poblizu materiatéw
tatwopalnych.

Obstuga

A Ostrzezenie!

Urzqdzeme jest przeznaczone wychznle do
uzywania w celu okreslonym w niniejszej
instrukcji obstugi. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate wskutek
niewtasciwego lub lekkomysinego uzytkowania.
Po kazdym uzyciu oraz przed kazdym
czyszczeniem nalezy wytaczy¢ urzadzenie
przyciskiem witaczania/wytaczania. Nalezy
wyjac¢ zasilacz z gniazdka.

Kabel zasilania nalezy utozy¢ tak, aby
uniemozliwi¢ potkniecie sie o niego.
Urzadzenia nie nalezy stosowac na
nastepujacych czesciach twarzy: oko

i bezposrednia okolica oka, ucho.



e Urzadzenie do masazu ultradzwigkami
nalezy stosowac tylko na catkowicie zdrowej
i nienaruszonej skorze.

e Urzadzenia do masazu nie nalezy stosowaé
w razie posiadania elektrycznych lub
metalicznych implantéw.

3. Przydatne informacje

Za pomocg urzadzenia Beurer FCE80 mozna
samodzielnie wykonywac¢ domowe zabiegi
kosmetyczne. Dzigki urzadzeniu FCE80 zabiegi,
ktére do tej pory byty dostepne tylko w gabinecie
kosmetycznym, mozna teraz przeprowadzac

w domu.

Gtowica ultradzwigkowa wytwarza okoto 5
miliondw delikatnych drgan na sekunde. Drgania,

docierajac do skdry, pobudzajg jej rézne warstwy.

4. Opis urzadzenia

A Uwaga!

e Na urzadzeniu nie nalezy ktas¢ przedmiotow.
¢ Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wysoka
temperatura.

Ruch dociera do gteboko potozonych warstw, co
sprawia, ze staja sie one bardziej przepuszczalne
i tatwiej transportuja w gtab zastosowane

$rodki pielegnacyjne oraz wode. Poprawia sie
metabolizm i proces oczyszczania skory. Zabiegi
ultradzwigkami maja wptyw na uktad limfatyczny.
Komorki beda sie szybciej regenerowac. Te
czynniki wspolnie sprawiaja, ze skéra wyglada
znacznie lepiej, mtodziej i zdrowiej.

1 Przezroczysta ostona

2 Gtowica ultradZwiekowa
Zielona dioda LED,
Swieci sie podczas pracy urzadzenia

4 Przycisk wtaczania/wytaczania

Czerwona dioda LED,
$wieci sie podczas tadowania akumulatora

6 tadowarka
7 Styki akumulatora
8 Wtyczka do tadowarki
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5. Uruchomienie

Wypakowanie urzadzenia

A Ostrzezenie!
Opakowanie nalezy trzymacé z dala od dzieci.
Istnieje niebezpieczenstwo uduszenia.

Otworzy¢ kartonowe opakowanie.
Wyja¢ urzadzenie do masazu ultradzwigkami
z przezroczystg ostong, tadowarka oraz kablem
z zasilaczem.
> Sprawdzi¢, czy czesci nie sg uszkodzone.

Miejsce ustawienia

A Ostrzezenie!

* Przed uzyciem urzadzenia nalezy zapoznac sie
ze wskazowkami dotyczacymi bezpieczeristwa
zawartymi w rozdziale Instrukcje
bezpieczenstwa.

D> Instrukcje bezpieczenstwa strona 73 do 74

e Kabel zasilania nalezy utozy¢ tak, aby

uniemozliwi¢ potkniecie sig o niego.

Wiozy¢ wtyczke kabla do tadowarki.

Ustawic tadowarke na ptaskiej, poziome;j
powierzchni.

> Wtozy¢ zasilacz do gniazda sieciowego.

tadowanie akumulatora

Wrtozy¢ urzadzenie do fadowarki.

Zaswieci sig czerwona dioda LED, co oznacza
proces fadowania akumulatora.

Catkowity czas pierwszego tadowania lub
tadowania po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu trwa
okoto 3 godziny. Czas tadowania przy regularnym
stosowaniu urzadzenia trwa okoto 2 godziny.
Czerwona dioda LED zgasnie po zakoriczeniu
fadowania.

© wazne!

Aby zapewnic¢ diugi czas uzytkowania
akumulatora, urzadzenie nalezy catkowicie
roztadowa¢ przed ponownym catkowitym
natadowaniem (czas tadowania ok. 2 godziny).

Testowanie gtowicy ultradzwigkowej

Nalezy sprawdzi¢, czy gtowica ultradzwigkowa
dziata prawidtowo.

> Ostroznie umiescic kilka kropel wody na gtowicy
ultradzwigkowe;.

> Wtaczy¢ urzadzenie za pomoca przycisku
wiaczania/wytaczania.
Jesli kropelki wody wibrujg, urzadzenie dziata
prawidfowo.



6. Obstuga

/\ Ostrzezenie!

¢ Przed uzyciem urzadzenia nalezy zapoznac sig¢
ze wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa
zawartymi w rozdziale Instrukcje
bezpieczenstwa.
> Instrukcje bezpieczenstwa strona 73 do 74

A Uwaga!

e W razie wystgpienia podraznien skory nalezy
natychmiast przerwac zabieg.

e (zas trwania zabiegu nalezy skréci¢, jesli
urzadzenie jest stosowane po raz pierwszy lub
jesli uzytkownik ma wrazliwg skore.

Test na nadwrazliwos$¢ skory

Aby unikna¢ probleméw ze skora, nalezy w prosty
sposob przetestowac, czy skéra dobrze znosi
stosowane $rodki pielegnacyjne.

> Doktadnie wyczysci¢ mydtem wewnetrzna
czes¢ zgiecia tokcia. Na oczyszczone miejsce
naniesé niewielka ilos¢ srodka pielegnacyjnego,
wetrze¢ w skore i pozostawi¢ do wyschnigcia.

Zagrozenia i skutki uboczne

© wazne!

Przed zastosowaniem urzadzenia nalezy
doktadnie wyczysci¢ twarz.

Nalezy stosowac tylko $rodki pielegnacyjne

i zele na bazie wody. Urzadzeniem do masazu
ultradzwigkami nie wspotdziata ze Srodkami
pielegnacyjnymi zawierajacymi olejki.

Nalezy przetestowaé stosowane $rodki
pielegnacyjne i zele, aby potwierdzi¢, czy skéra
dobrze je znosi.

Jesli w ciagu nastepnych 48 godzin nie wystapi
reakcja na skorze, mozna bezpiecznie stosowac
przetestowany $rodek.

Jesli w ciggu nastepnych 48 godzin

wystapi reakcja skory, nie nalezy stosowac
przetestowanego srodka na twarzy.

/\ Uwagal!

¢ Urzadzenia nie nalezy uzywac u osob z
chorobami serca, zaawansowana chorobg
naczyniowa, rozrusznikiem serca, zakrzepica,
chorobg watroby i nerek, ciezkimi zaburzeniami
metabolizmu tluszczéw lub u oséb
zazywajacych lekarstwa hamujgce krzepnigcie
krwi.

¢ Nie zaleca sie korzystania z urzadzenia w
przypadku przebytej transplantacii, ciazy,
okresu karmienia, protez metalowych i
zaawansowanych schorzen.

W razie watpliwosci nalezy zasiegna¢ porady lekarza.

© wazne!

Zabiegi ultradzwiekami pobudzajg krazenie
krwi, dzigki czemu pobudzajg metabolizm
komorkowy. Moze to spowodowac, ze skoéra
bedzie wydawata sie bardziej wiotka. W
szczegodlnosci dotyczy to skory o bardzo
cienkiej tkance tacznej. W przypadku
wystapienia takich objawow nalezy przerwaé
zabiegi na co najmniej tydzien.

Stosowanie srodka do pielegnaciji moze
wywotaé reakcje alergiczna.
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Zalecany czas trwania i czestotliwosé zabiegéw

Zalecamy maksymalnie 3 zabiegi na tydzien, kazdy
zabieg po 10 minut.

Rozpoczecie zabiegu

> Dokfadnie oczysci¢ obszar poddany zabiegowi.
> Zdjac przezroczysta ostong z gtowicy.
> Naniesc¢ srodek pielegnacyjny na twarz.

Poruszanie gtowicg ultradzwigkowa

Poruszanie gtowica po skorze twarzy powinno byc¢

w przyblizeniu zgodne z naturalnym kierunkiem

ptyniecia limfy. Nalezy stosowa¢ podany ponizej

zalecany sposobdw poruszania gtowica po twarzy.

¢ Umiesci¢ gtowice na skorze. Delikatnie
przycisna¢ urzadzenie podczas
przemieszczania gtowicy po twarzy.

e Przesuwac urzadzenie powoli od $rodka twarzy
w kierunku zewnetrznym i z dotu do gory.

78

Wiaczy¢ urzadzenie za pomoca przycisku
wlgczania/wytgczania.
Zaswieci sig zielona dioda LED.

Po zakonczeniu ruchu urzadzenie nalezy
odsunac od skdry i zaczaé masaz ponownie od
punktu startowego.

Pojedynczy cykl nalezy zawsze wykonywac¢ do
konca.

Nie nalezy poruszac urzadzenia naprzemiennie
w roznych kierunkach.

Urzadzenie nalezy przesuwac w sposéb ciagty,
nie zatrzymujac si¢ na dtuzej w jednym miejscu.



Zalecany przebieg zabiegu dla catej twarzy

e (Czas trwania jednego ruchu to okoto 5 sekund. ¢ Nalezy wykona¢ caty cykl, a nastepnie wykona¢
e Ruch nalezy powtorzy¢ 8 razy. kompletny cykl dla drugiej potowy twarzy.

> Ruch od brody do > Ruch od brody do > Ruch od kacikaust > Ruch spod nosa do

skory ponizej ucha skory policzka na do skory powyzej skory powyzej ucha
wysokosci $rodka ucha
ucha

> Ruch spod kacika > Ruchodnozdrzy do > Ruch od $rodka
ust do nozdrzy kosci policzkowej czota po tuku do
boku
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Czyszczenie i pielegnacja

A Ostrzezenie!

Nalezy zapozna¢ sie ze wskazdwkami
dotyczacymi bezpieczenstwa zawartymi

w rozdziale Instrukcje bezpieczenstwa.

D> Instrukcje bezpieczenstwa strona 73 do 74
Po kazdym uzyciu oraz przed kazdym
czyszczeniem nalezy wytaczy¢ urzadzenie
przyciskiem wtaczania/wytaczania.

Nalezy wyjac¢ zasilacz z gniazdka.

Nie wolno czysci¢ tadowarki, gdy jest
podtaczona do sieci zasilajacej.

Wytaczy¢ urzadzenie za pomoca przycisku
wiaczania/wytaczania.

Wyciagnac zasilacz z gniazda sieciowego.
Wytrze¢ gtowice ultradZzwigkowa za pomoca
papierowego recznika kosmetycznego.

W ten sposdb powinny zostac usuniete resztki
Srodka pielegnacyjnego.
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> W razie potrzeby podczas czyszczenia mozna
skorzystac z lekko wilgotnego recznika.

© wazne!

¢ Urzadzenia nalezy czysci¢ tylko w podany
sposob.

¢ Nie wolno dopuscié, aby do $rodka urzadzenia
lub tadowarki dostata si¢ woda lub inne ptyny.

e Nie uzywac $rodkéw czyszczacych
zawierajacych rozpuszczalnik.

¢ Do czyszczenia i dezynfekcji nalezy stosowac
jedynie delikatny Srodek czyszczacy lub ocet/
$rodek na bazie octu.

Po zakoniczeniu czyszczenia

> Wtozy¢ zasilacz do gniazda.

> Natadowac urzadzenie.
> Uruchomienie > kadowanie akumulatora



8. Co robi¢ w razie probleméw?

Problem

Przyczyna

Usuwanie

Urzadzenie nie reaguje
po wiaczeniu.

Czy akumulator jest roztadowany?

> Natadowaé akumulator.
> Uruchomienie
> kadowanie akumulatora

Zielona dioda LED miga.

Czy akumulator jest prawie catkowicie
roztadowany?

> Natadowac akumulator.
> Uruchomienie
> kadowanie akumulatora

Btad podczas tadowanie
akumulatora. Po wtozeniu
urzadzenia do tadowarki,
nie $wieci sie czerwona
dioda.

Czy zasilacz zostat prawidtowo
podtaczony?

> Witozy¢ zasilacz do gniazda
sieciowego.

Czy wtyczka kabla zostata prawidtowo
podtaczona do tadowarki?

> Podfaczyé wtyczke w tylnej
czesci fadowarki.

Czy urzadzenie zostato prawidtowo
ustawione na tadowarce?

> Zdjaé urzadzenie z tadowarki
i ponownie prawidtowo
umiescic¢ w tadowarce.
tadowarka powinna sta¢ prosto
i urzadzenie nie powinno sie
przewracac.

Czy styki akumulatora lub tadowarki sa
zabrudzone?

> Wyczyscic styki urzadzenia
i tadowarki niestrzepiaca sie
szmatka.

Urzadzenie nie jest
catkowicie natadowane
po uptywie 2 godzin.
Czerwona dioda LED

Swieci sie.

Czy urzadzenie jest uzywane po raz
pierwszy?

Czy urzadzenie byto uzywane w ciggu
ostatnich 6 miesiecy?

> Jedli akumulator jest wyjatkowo
mocno roztadowany, fadowanie
moze potrwaé dtuzej niz 2
godziny.

9. Dane techniczne

Wymiary (Srednica x wys.)

ok. 7 cm x 17,5 cm z fadowarka

Napiecie/czestotliwos¢ zasilania

100-240 V / 50/60 Hz

Akumulator

NiMH

Czas dziatania akumulatora

ok. 20 minut na fadowanie, zywotno$c¢ ok. 500 tadowan

Objasnienie symboli

=

Urzadzenie posiada podwdjng izolacje ochronna i jest zgodne
tym samym z Klasa ochronnosci Il.
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10. Utylizacja

Akumulator wielokrotnego tadowania NiMH to
cenny element i nalezy go utylizowa¢ w sposéb
szczegolny.

Wyjmowanie akumulatora przed utylizacja

> Wytaczy¢ urzadzenie za pomoca przycisku
wiaczania/wytaczania.
Zielona dioda LED nie powinna swiecic sige.

Wykreci¢ srube na spodzie urzadzenia.
Unies¢ spod urzadzenia.

Wyciagnac¢ gtowice z zamocowanym
akumulatorem z korpusu.

> Odfgczy¢ wtyczke akumulatora od ptytki
obwodu drukowanego.

> Wyja¢ akumulator NiMH i zutylizowa¢ osobno.

Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw
dotyczacych utylizacji materiatow.
Urzadzenie nalezy zutylizowa¢ zgodnie

z dyrektywa o zuzytych urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych — WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment).

W przypadku pytan nalezy zwrdécié sie do
lokalnego urzedu odpowiedzialnego za utylizacje
odpaddw.
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